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E2/263/146/1%9 2014

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoéci przekraczajgcej 207 000 EURQ na dostawe sprzetu medycznego dia
Osrodka Pediatrycznego im. Dr. ). Korczaka Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. M, Kopernika w todzi,

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiern publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z pézn. zm,) przekazujemy Panistwu odpowiedzi
na pytania ztoZzone w przedmiotowym postepowaniu

I. W toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pytania dotyczgce tresci Specyfikagji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia;

1. Pakiet nr 9 - Uroflometr
Zamawiajacy zatytutowat Pakiet nr 9 «Uroflowmetr”, za§ z wymagan wynika, ze chodzi o urodynamike.
Prosze o wyjasnienie tej niejasnodci.
Jedli chodzi wylacznie o uroflowmetr, czy Zamawiajacy dopuéci do przetargu uroflowmetr z
przetwornikiem przeplywowym?
Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje uroflometru przeptywowego. Dopuszcza zaoferowanie
uroflometru z przetwornikiem przeplywowym — na muszle sedesows.

2. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 8 poz.nr2
Czy Zamawiajacy dopuéci aby pita do cigcia gipsu posiadata regulator czestotfiwodci pracy ktdry
umozliwi uzytkownikowi ustawienie 12,000 do 21,000 cbrotéw na minute ?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

3. Pakiet nr 1 - Zestaw narzedzi chirurgicznych na wyposazenie Osérodka
Pediatrycznego im, J. Korczaka w todzi - 1 kpl.
Zwracamy slg z uprzejma prosba o dopuszczenie nieznacznych réznic w wymiarach nizej
wyspecyfikowanych narzedzi i nazwach ( specyfika danego producenta), co umozliw] naszej
firmie ztoZenie konkurencyjnej oferty:

I. Zestaw do operacji brzusznych.

Poz.1) Uchwyt bez nazwy wiasnej do $r.4,0mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: NIE. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Poz.4) kleszczyki Crile-Rankin, identyczny z wymaganym, pozostate parametry bez zmian,
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.5) Kleszczyki Heiss o tych samych parametrach lub kleszczyki Adson o dt. 210mm, pozostate
parametry bez zmian,
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.6) Kieszczyki Schnidt (Boetcher), pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.
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Poz,9) Kleszczyki Leriche o tych samych parametrach.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.10) Nozyczki o df. 140mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.19) Pinceta o df. 150mm, pozostate parametry bez zmian Iub pinceta delikatna Select o tych
samych parametrach,
Odpowiedz: NIE. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz.20) Pinceta o dt. 120mm, pozostate parametry bez zmian,
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.21} Kleszczyki o df. 150mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Poz,25) Sonda o dt. 200mm, pozostate parametry bez zmian.
OdpowiedZ: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.26) Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie naszego rozwigzania- kontener z pokrywa
bezobstugowy o wym. 290x290x100mm, na 1000 cykli, z pokrywg w kolorze czerwonym + kosz ze
stali nierdzewnej o wym. 240x255x100mm, pozostate parametry bez zmian.

Odpowiedz: NIE. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Poz.27) Kontener o wym. 300x135x62mm, kosz pasujacy do kontenera o wym. 275x125x40mm oraz
mata silikonowa 275x125mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: NIE. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

P0z.28) Hak o dt. 120mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: NIE. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Poz.31,32,33) tyzeczka o dt. 170mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.40) Lyzeczka o szer.3,5mm), pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.41) tyzeczka o szer.5,0mm, pozostate parametry bez zmian,
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.42) tyzeczka o dt. 210mm i szer.4,0mm lub 5,0mm), pozostate parametry bez zmian .
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.44) Igtotrzymacz Hegar o dt. 150mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.45) Kleszcze o d. 150mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.46) Igtotrzymacz delikatny Baby Crife-Wood, o tych samych parametrach.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.47) Igtotrzymacz Crile-Wood, o tych samych parametrach.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.48) Nozyce o dt. 370mm), pozostate parametry bez zmian,
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.
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P0z.49) Kleszcze Wolff-Boehler o tych samych parametrach.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.50) Kontener bezobstugowy o wym. 290x290x100mm na 1000 cykli +kosz druciany o wym.
240x255, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: NIE. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

I1. Zestaw okulistyczny.

Poz.7) Rozworka o rozwartosci 40mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.9) Odwracadto o szer.12mm lub 10mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.10) Sonda 0,8/0,9mm Iub 0,6/0,7mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.11) Kontener o wym. 300x135x62mm + kosz o wym. 275x125x40mm + mata o wym.
275x125mm, pozostate parametry bez zmian.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

4. Pakiet 8 - Pita do ciecia gipsu- 1szt,
Czy Zamawiajgcy wymaga pite 120Volt czy 230Volt, pozostate parametry bez zmian?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zaoferowania pity o napieciu 230 Volt.

5. Pakiet 8 — Pila do ciecia gipsu
Czy Zamawiajacy dopusci pite o regulowanym ustawieniem czestotliwosci pracy w zakresie:
6 500 - 24 000?
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy dopuszcza.

6. Pakiet 2 poz, 1: stetoskop pediatryczny z membrang i lejkiem - 3 szt,
Prosimy o skorygowanie wymogdw: podane przez Zamawiajacego wymiary lejka/membrany dotycza
stetoskopu internistycznego a nie pediatrycznego e
prosze o skorygowanie na nastepujgce wymiary: /]
+ lejek: $rednica 28 mm
* membrana; srednica 35 mm

Proszg tez o zmiang wymogdéw odnosnie oliwek. Oliwki sa

produkowane w 2 stopniach twardosci: twarde i miekkie. Czy

Zamawiajacy zgda aby na stetoskopie byly zatozone miekkie oliwki a w zapasie znajdowat sie drugi
komplet miekkich oliwek oraz oliwki twarde?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie wymiaréow lejka /
membrany. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w zestawie — pary oliwek miekkich i
pary oliwek twardych.

7. Pakiet 2 Poz. 2,3: aparat do mierzenia ci$énienia
Prosimy o rezygnacje z praktycznej klamry mankietu. Sytuacja na rynku polskim jest taka, ze
wymagany cisnieniomierz z systemem koncentrycznych przewoddw jest dostepny tylko w wersji z
mankietem na rzep bez kiamry. A jezeli jest klamra to jednoczednie cidnieniomierz jest ze
zintegrowanym stetoskopem a wtedy nie ma mozliwoscl wymiany mankietu,
Diatego prosze o rezygnacje z klamry, szczegdlnie ze Jest to cisnieniomierz do pomiaru ciénienia
przez personel medyczny dzieciom wiec nie ma potrzeby utatwienia zaktadania mankietu 1 reka.
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Mankiety bez klamry sa dostepne w kilku rozmiarach, co zapewni Zamawiajacemu mozliwose
mierzenia ciSnienia zardwno u matych dzieci jak i nastolatkdw.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mankiety do aparatu RR bez klamry.

8. Pakiet 2 Poz. 4: stadiometr niemowlecy — 1 szt.
Prosimy o wskazanie co Zamawiajacy ma na mysli pod pojeciem stadiometr
niemowlecy, gdyz taki sprzet nie istnigje. Niemowleta mierzy sie na lezaco,
przy pomocy miarek, mat pomiarowych lub infantometréw,
Poza tym zakres pomiaru 0-205 cm jest w tego typu sprzetach nieosiagalny
gdyz niemowleta nie osiagaja wzrostu 2m.,
Wskazane przez Zamawiajacego pozostate parametry wskazujg na
wzrostomiarke seca 231, ktéra pasuje tylko i wytgcznie do wagi seca 717
nie mam mozliwosci uzywania jej niezaleznie od wagi.
Prosimy o doprecyzowanie: Czy Zamawiajacy ma na mysli mate pomiarowg
do mierzenia niemowlat w pozycji lezacej o nastepujacych parametrach:

wymiary: 121 x 30 cm
zakres pomiaru: 10-99 cm
podziatka ca 5 mm

[ 3
L ]
L
* masa witasha: ok 570 g

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Pakiet 2 Poz. 5: stadiometr dla dzieci — 1 szt.
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowanie stadiometru, ktérego zakres pomiaru WYNOsi
14-205 cm? Zaden ze stadiometréw dostepnych w Polsce nie ma skali od 0 cm.
Prosimy o dopuszczenie stadiometry z precyzyjnym pozycjonerem glowy bez pokretta. Jest to
rozwigzanie wygodniejsze w uzyciu a specjaina konstrukcja pozycjonera zatrzymuje go w migjscu
pomiaru bez koniecznosci skrecania Sruba,
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

10. Pakiet 2 Poz. 6: waga niemowleca ~ 1 szt.
Prosimy 0 wyrazenie zgody na zaproponowanie wagi niemowlecej o
nastepujacych parametrach:

nosnosc: 20 kg

wyswietlacz — wysokoéé cyfr: 25 mm

wymiary tacy/ szalki: 560 x 290 x 90 mm

wymiary pomostu/podstawy: 330 x 310 x 60 mm

wymiary catkowite : 560 x 350 x 140 mm

dtugos¢ kabla zasilajacego: 180 cm

zasilanie: sieciowe i bateryjne: 6 x AA

masa wiasha wagi: 4,3 kg

fatwo zdejmowana szalka

podstawa wyposazona w gumowane stopki do stabilizacji wagi
funkcja HOLD - do zatrzymania wyniku wazenia w przypadku ruchliwych dzieci
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

11.Pakiet 2 Poz. 7: waga lekarska — 3 szt.
Prosimy o wyrazenie zgody na zaproponowanie wagi 0 nastepujacych

o GO

szﬁsisﬁmﬁgmmﬁ‘@mm;'
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parametrach:

nosnosé: 300 kg

pomiar wzrostu: 60-200 cm, podziatka 1 mm
podziatka: 100 g w calym zakresie wazenia

masa wiasna wagi: 10,4 kg

zasilanie: sieciowe i bateryjne

automatyczne wylgczanie

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

12.Pakiet 7 - hoter rr

Dotyczy przedmiotu zamodwienija:

1. Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z czasem pomiaru do 30 godzin lub 200 pomiaréw?
Zawracamy uwagg ze W codziennej pracy klinicznej nie wykonuje sie badar holterowskich
cisnieni krwi dhuzszych niz 24 godziny, dodatkowo wymagane przez siwz 350 pomiardw w
pamieci rejestratora daje $rednig pomiaru co okolo 5 minut co dla pacjenta jest bardzo
obcigzajace i w praktyce nie wykonuje sie tak natezonych badan.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci rejestrator z klasycznym ekranem monochromatycznym?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

3. Czy Zamawiajacy dopusci wykresy w oprogramowaniu a nie wyswietlaczu rejestratora?
Pragniemy zauwazy( iz podczas badania pacjent nie powinien wedle zalecer zapoznawac sie z
wynikami pomiarow poniewaz moZe to znaczaco zafatszowad kolejne pomiary w wyniku
psychicznych odezu¢ pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

4. Czy zamawiajacy dopusci rejestrator z jednostka pomiaru ci$nienia mmy/Hg? Pragniemy
zauwazyc iz w badaniach holterowskich nie uzywa sie jednostek Kpa.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

5. Czy zamawiajacy dopusci rejestrator z zakresem pomiarowym 40-260mmHg?
Odpowiedz: NIE. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

6. Czy zamawiajgcy dopusci rejestrator z mankietami w rozmiarach: 17-26 CM, 24-32 CM , 32-42
CM, 38-46 CM? Zwracamy uwage Ze nie wykonuje sie badan holterowskich u noworodkdw a
monitorowanie  ciSnienia u noworodkéw wymaga specjalnej aparatury pomiarowej
dostosowanej do pomiaru ciénienia na kofczynie gémej Iub dolnej. Aktualnie zadne
urzagdzenie holterowskie na rynku nie spenia i nie posiada walidacji towarzystw nadciénienia
(AHA/BSH) do monitorowania noworodkéw. Stosowanie rejestratora  holterowskiego
najmniejszych pacjentéw moze mie¢ wplyw na btedne odczyty i przebieg leczenia.

Odpowiedz: NIE. Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
szerokosci mankietow do poziomu réznicy 2 cm, w zakresie rozmiaréw podanych w SIWZ,

13.Prosimy o zmiane zapiséw umowy § 6 ust. 1
W przypadku stwierdzenia brakéw ilosciowych fub wad jakosciowych Zamawiajacy niezwlocznie
powiadomi o tym Dostawce, ktéry rozpatrzy reklamacje dotyczaca:
- brakéw ilosciowych w ciagu 72 godzin
- wad jakosciowych w ciagu 14 dnj
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

14. Dotyczy warunkow umowy: zatacznik nr 8 do SIWZ
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Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze gwarancja na urzadzenia medyczne nie obejmuje przypadkdw
naturalnego zuzycia sie (na skutek korzystania z nich przez uzytkownika) akcesoridw, czesci i
materiatdw/elementéw Zuzywalnych (eksploatacyjnych), a takze wyrobow jednorazowego uzytky
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy, a w szczegéinosci, ze nie znajduja do nich zastosowania
zZapisy dotyczace przediuzenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niz wyzej Zaproponowana interpretacji, nie bedzie mozliwe skalkulowanie ceny oferty
na poziomie akceptowalnym dla Zamawiajacego, bowiem nie jest mozliwe przewidzenie, jakg ilog¢
razy materialy eksploatacyjne beds wymienione — teoretycznie mozliwa jest nieograniczona iloéé
wymian,

Odpowiedz: TAK,

15.Dotyczy Zalacznika nr 8 do STWZ — WZOr umowy par. 7 ust. 1f)
Prosimy o usuniecie w/w punktu. Kara w nim wymagana jest niewspdtmiernie wysoka do stopnia
przewinienia Wykonawcy.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

16. Dotyczy Zatacznika nr 8 do SIWZ — wzor umowy par. 7 ust. 3
Zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiane w/w zapiséw na: ,Naliczenie przez Zamawiajacego kary
umownej nastepuje przer sporzgdzenie noty ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz
terminem zaplaty.”
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

17.Dotyczy Zatacznika nr 9 do SIWZ ~ wzér umowy par.8 ust. 1 1)
Zwracamy sie z prosha o zmiang w/w zapisu na: ~DOdWyZszenia stawki podatku VAT przy czym
zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, (...)".
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

18.Dotyczy Zatacznika nr 8 do STWZ — wzér umowy par, 10 ust, 1
Whnosimy o wykreslenie niniejszego zapisu lub jego zmiane tak by otrzymat on treéé:
~Do dokonania cesji wierzytelnosc wymagana jest uprzednia zgoda podmioty tworzacego zgodnie z
art. 54 ust. 5 ustawy o dziatainosc leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. Nieviszezenie przez
Zamawiajgcego zaptaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do Zapiaty bedzie
traktowane, jak wyraZenje przez Zamawiajacego zgody na cesje wierzyteinosci,”
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Dotyczy tresci SIWZ:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na skrocenie terminu pfatnosci za dostarczony sprzet z 60 na 30 dni od
daty otrzymania faktury?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie Fotela zabiegowego okulistycznego dia dzieci i
Fotela do badania pacjenta z catosci pakietu nr 4 i utworzy dla tych pozycji oddzielny pakiet
pn. Fotele medyczne? Zwiekszy to konkurencyjno$¢é sktadanych ofert, co korzystnie wplynie
na obniZenie kosztéw zakupu foteli przez Zamawiajgcego. Poza tym Zamawiajacy bedzie miat
mozliwos¢ wyboru foteli sposréd znacznie wiekszego katalogu, co z kolei umozliwi wybor
najlepszego rozwiazania.

Odpowiedz; Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

21.Dotyczy przedmiotu zaméwienia: Pozycja 1 — Fotel zabiegowy okulistyczny dla
dzieci 1szt., Pozycja 2 - Fotel do badania pacjenta 1szt.
Czy Zamawiajacy dopuéci do zaoferowania wysokiej jakosci fotel o nastepujacych wymiarach:
*  Szerckosé: 630mm
+  Wysokosé: 1210-1350mm
»  Wysokos¢ siedziska: 560-700mm
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WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w todzi

A% =k i
N Dziat Zamgwier Publicznych
KOPE RN!K tel. 042 685 5912, 5910, 5911, 5918, 5404

faks 042 689 54 09

» Glebokosc¢ siedziska: 500mm?
Proponowane wymiary sg optymalnie dostosowane do zapewnienia wygody badanym
pacjentom utatwiajac jednoczesnie prace operatorowi dzieki wyzszej wysokosci maksymalnej.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

22, Dotyczy przedmiotu zaméwienia: Pozycja 1 - Fotel zabiegowy okulistyczny dla
' dzieci 1szt., Pozycja 2 ~ Fotel do badania pacjenta 1szt,
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania wysokiej jakosci fotel z mozliwosciy odchylenia
siedziska o kgt 250 za pomoca sprezyny gazowej? Jest to rozwigzanie korzystniejsze od
wymaganego, gdyz regulacja odbywa sie ptynniej w szerszym zakresie.

(zdjecia pogladowe)
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

23. Dotyczy przedmiotu zamdéwienia: Pozycja 3 — Stét do gipsowania 1szt.

Dot. pkt. 7,8,9

7,8 — Czy Zamawiajacy moze wyjasnic zapis w pkt. 7 oraz 8?
Odpowiedz: Poprzez zapisy w pkt. 7 i 8 Zamawiajacy rozumie: regulowane podparcie
nogi, kolumna podparcia nogi z zaciskami regulacyjnymi.

9 — Czy Zamawiajacy dopusci diugosé blaty 2100mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

24.Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator cisnienia tetniczego metoda Holtera o
nastepujacych parametrach ?
- rejestrator fabrycznie nowy
- pomiar cisnienia metoda oscylometryczng
- posiada kompaktowe wymiary - 72 ( szerokoéé ) X 27 ( wysoko$¢ ) x 100 ( gtebokos¢ )
- Jest lekki i wygodny — 215 g
- zasilanie rejestratora — 3 baterie AAA
- mozliwos¢ zastosowania akumulatorkdw
- wykonanie pomiaréw w czasie do 48 godzin - Tak, Rejestrator posiada mozliwos¢ programowania
do max. 7 dni ( np.: 36 h, 48 h okres pomiarowy itd.) i max 300 pomiaréw w tym czasie.
- W pamigci mozna zapamieta¢ 300 pomiaréw wykonanych dla jednego pacjenta w trybie recznym
- W pamigci mozna zapamigtaé¢ 300 pomiaréw wykonanych dla jednego pacienta w trybie
hoiterowskim
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WOJIEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w todzi
Dziat Zamdwien Publicznych
tel. 042 689 5912, 53910, 5911, 5918, 5404
faks 042 689 54 09

- zapewnia podwdjna ochrone bezpieczefistwa - magnetyczny, solenoidowy zawdr otwiera sie, gdy
ciSnienie przekroczy ciénienie érednie 320 mmHg. Powyzej 330 mmHg niezalezny obwdd ( system
obiegu ) wypuszcza powietrze.

- moze by¢ podigczony do kazdego laptopa [ub komputera stacjonarnego - zfacze RS232 2
przejscidwka na USB

- oprogramowanie komputerowe dla systeméw Windows dofaczone wraz z ABPM.. Oprogramowanie
umoZzliwia wykonanie kompleksowych analiz oraz wydruk lub przestanie Internetem raportu - dobowa
analiza rytmu, trendy, histogramy, korelacje. Analiza tadunku Ciénienia (odsetek pomiardw w ciggu
doby, ktdra przekracza ustalone normy - wartosc graniczne mozna zmienia¢ ) Rejestrator catkowicie
programowalny z poziomu oprogramowania. Brak mozliwosci przestania raportu Internetem

- ABPM z duzym kolorowym wyéwietlaczem graficznym - wyswietlacz LCD

- posiada dwa tryby pracy holterowski lub reczny - tryb holterowski. Bez programowania mozna
wykonywac pomiary na Zzadanie.

- w trybie holterowskim pomiary wykonywane sa wg programu zaleconego przez lekarza - Tak, 3 tryby
pracy — automatyczny - zaprogramowany przez producenta, automatyczny z mozliwoscia recznego
przejscia na tryb nocny, automatyczny - z mozliwoscig zaprogramowania max. 6 oddzieinych etapéw
pomiar w ciggu doby

- dwa okresy pomiarowe, aktywno$¢ dzienna i nocna definiowane sg bezposrednio w urzadzeniu - Tak,
3 tryby pracy - automatyczny - Zaprogramowany przez producenta, automatyczny z mozliwoscig
recznego przejscia na tryb nocny, automatyczny ~ z mozliwoscig zaprogramowania max. 6 oddzielnych
etapow pomiar w ciagu doby

- pomiary w dziet mozna ustawié¢ co 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min.

- pomiary nocne mozna ustawi¢ co 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min.

-z mozliwym pomiarem na zadanie pacjenta poprzez nacisniecie jednego przycisku klawiatury

- w trybie recznym pacjent moze sam mierzy¢ ciénienie poprzez nacisniecie jednego przycisku

- po skonczonym badaniu wyniki pomiaréw przy pomocy ztgcza USB mozna zarchiwizowad w
komputerze i za pomoca oprogramowania dokonad analizy i wydruku raportu

- metoda pomiaru: Oscylometryczna

- jednostka pomiaru mmHg .

- mierzone wartoci: CiSnienie Skurczowe (SYS), Rozkurczowe (DIA), Srednie

- zakres pomiarowy: Doroéli: 40 do 280 mmHg; Puls: 30 to 200;

- rozdzielezosé: 1 mmHg

- ochrona przed zbyt wysokim ci$nieniem w mankiecie podczas pompowania

- doktadnosc pomiaru: Puls:+2% lub 3 BPM w zaleznodci od wartodci

- 3 rozmiary wielorazowych mankietow w zestawie z rejestratorem - S - 9 x 16¢m {obwdd ramienia
15-22¢m), M - 12 x 22cm (obwéd ramienia 20-31cm), L - 14 x 30 cm ( obwod ramienia 28-36¢cm)

- wbudowany wyswietlacz LCD z mozliwoscig prezentacji wykonanego pomiaru ciénienia | ikony
dzien/noc — pokazuje tryb nocny

- dopuszczenia | certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- rejestrator posiada najwyzsza ocene doktadno$ci pomiaru- A/A wq. protokoféw British Hypertension
Society | The Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Rekomendacja European
Society of Hypertension i Polskiego Towarzystwa Nadciénienia Tetniczego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Dotyczy Pakiet nr 5 — lampa terapeutyczna emitujaca promieniowanie UVA, UVB -
1 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe terapeutyczna:
- do nadwietlania, ktdra mozna obracaé o 180°, co pozwala na terapie catego ciata w pozycji
stojace], lezacej oraz siedzacej?

- Wyposazong w ruchomy tréjndg,

- wyposazona w promienniki UVA/UVB (12 x 100W),
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- o wymiarach: 92 x 70 x 195 cm (szer. x gt. X wys.)

Spefniajgca pozostate parametry wymagane przez Zamawiajacego

Dermalight® 1000
UVA / UVB - 311 nm

dermalight® 1000 jest nowoczesng jednostka do kuracji promieniami UV.

dermalight® 1000 dostarczana jest z przenoénym statywem. Dzieki temu jednostka jest fatwa w
obstudze i moZe byl przenoszona w dowolne miejsce przeprowadzania kuracji. Jednostka
naswietlajgca obraca sie. Umozliwia to przeprowadzanie kuracji
w stojacej, lezacej oraz siedzgcej pozycji.

Wskazania do stosowania: (wg. ostatnich ustaleri w fotodermatologii)
> tuszczyca
» Bielactwo

DANE TECHNICZNE:
- Typ: Dermalight® 1000 UVA/UVB - 311nm
- Nr. Art.: 560000
- Zasilanie: 230 VAC /50 Hz
- Bezpiecznik: F= 4 x 6,3 A/T
- Moc 1300 Watt
- Wymiary: (szer. x gt. x wys.) 92 cm x 70 cm x 195 cm
- Waga z tréjnogiem: okoto 50 kg
- Lampy UV: 6 promiennikdw UVA,
6 promiennikéw UVB-311 nm,
- Natgzenie promieniowania w odlegtosci 20 cm (mierzone od $rodka urzadzenia):
UVB 311 nm: 3,0 mW/cm?,
UVA: 9,3 mW/cm?,
- Temperatura dziatania: 15-45°C
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- Klasa: IIa
- Znak CE: CE0123
- Typ obudowy: IPX0

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator zasilany 3 bateriami AA?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

27. Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z pamiecig 300 badar w trybie holterowskim?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

28. Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z wy$wietlaczem monochromatycznym ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

29. Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z jednostkami pomiaru : mmHg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

30. Czy Zamawiajacy dopusci rejestrator z zakresem pomiarowym 30-260mmHG?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

31. Czy Zamawiajgcy dopusci rejestrator z mankietami o nastepujacych rozmiarach:
wymiarach 12-20cm 17-26cm, 24-32cm ,32cm-42cm, 38-50cm.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

32. Czy Zamawiajgcy wymaga by rejestrator posiadat walidacje w klasie A/A Brytyjskiego
Towarzystwa Nadcisnienia (BHS) ? Taka walidacja gwarantuje powtarzalnos¢ i wiarygodnoéé
pomiardw,

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga.

33. Dotyczy pakiet nr 1

Poz. 8 Czy zamawiajacy dopusci nozyczki chirurgiczne standard proste di. 140 mm koihce
ostre?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 14 Czy zamawiajacy dopusci nozyczki chirurgiczne standard proste df. 140 mm konce
ostro — tepe?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
Poz, 15 Czy zamawiajacy dopusci pincete chirurgiczna drobna 1x2 Zeby db. 126 m?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 16 Czy zamawiajacy dopusci pinceta chirurgiczna standard 1x2 zabki, dt.170mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 17 Czy zamawiajacy dopusci pinceta chirurgiczna $rednio szeroka 1x2 zabki dt. 185 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 19 Czy zamawiajacy dopusci pincete anatomiczna typu Adson dt. 150mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poz. 20 Czy zamawiajacy dopusci pinceta anatomiczna typu Hudson df. 126mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 21 Czy zamawiajacy dopusci kleszczyki jelitowe typ Alis db. 150 mm proste 5x6 zabkow
zgbki ostre?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
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Poz. 22 Czy zamawiajacy dopuéci réwnowazne kleszczyki jelitowe typ Tuffier dt. 130mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 31 Czy zamawiajgcy dopuséci tyzeczke kostna typ Bruns dt. 170 mm figura 00 gléwka
okragta Srednicy 4 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 32 Czy zamawiajacy dopusci tyzeczke kostna typ Bruns dt. 170 mm figura 0 gtéwka
okragta Srednicy 5 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 33 Czy zamawiajacy dopusci tyzeczke kostna typ Bruns dt. 170 mm figura 1 gtdwka
okragta Srednicy 6 mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 45 Czy zamawiajgcy dopusci kleszcze do clecia drutu dt. 180 mm wzmacniane wkiadkg?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz. 48 Czy zamawiajacy dopusci nozyce do gipsu typu Stille dt, 370mm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Poz.49 Czy zamawiajacy dopuéci kleszcze do odginania gipsu dt. 240 mm, 1szczeki odgiete
zabkowane z dwoma sprezynkami rozwierajacymi?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

34.Czy zamawiajgcy dopusci w pakiecie nr 1, zestawie nr I oraz I, tolerancje diugosci
oferowanych narzedzi w wielkoéci 5% ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

35. Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie nr 1, zestawie nr I, wpkt od 1 do 25, od 28 do 49 oraz
w zestawie II, pkt od 1 do 10, tolerancje dtugodci oferowanych narzedzi w wielkosei 0,5 cm ?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

36.Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie nr 1, zestawie nr I, w pkt 26, Pokrywa kontenera
wykonana z tworzywa sztucznego dostosowana z barierg mikrobiologiczng na nieograniczong
liczbe cykli sterylizacyjnych do wanny kontenera o wymiarze 272 x 267 mm, szara. Calos¢ z
wanng stanowi kontener bezobstugowy. Automatyczny system plombowania. Wanna do
kontenera o wymiarach 272 x 267 x 122 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi
uchwytami blokujacymi sie pod katem 90 stopni. Wyposazona w uchwyt na tabliczki
indentyfikacyine po obu stronach kontenera. Kosz ze stali nierdzewnej kompatybilny do wanny
aluminiowej o wymiarach 240x251x9%4mm — 2 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza,

37.Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie nr 1, zestawie nr I, w pkt 27, Kosz w wersji mini
przeznaczony do drobnych akcesoridw przeznaczony do mini kontenerdw, spdd kontenera
{(wanna) aluminiowa typ mini o wymiarach 310x189x70mm, pokrywa szara z tworzywa
sztucznego, z uchwytami tabliczek identyfikacyinymi, silikonowa mata do konteneréw typ mini
tzw. "jezyk" o wymiarach 276x125x17mm, perforowana, do mikro instrumentdw — 2 szt.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

38. Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie nr 1, zestawie nr I, w pkt 50, Kontener bezobstugowy
pracujacy w systemie otwartym sktadajgcy sie z :wanna kontenera o wymiarach:
272x267x122mm, aluminiowa, wykonana z Jednego kawatka materiatu, profilowane dno,
miejsce na tabliczke informacyjng po obu stronach wanny, wyposazona w uchwyty blokowane
pod katem 90 st. pokrywa kontenera szara wykonana ze sztucznego tworzywa - polimeruy,
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odpornego na uszkodzenia mechaniczne, z barierg mikrobiologiczna, na nieograniczona liczbe
cykli, kosz na narzedzia o wym. 240x250x75mm, uniemozliwiajacy zaczepianie narzedzi, z
dopasowang matg silikonowa, z materiatu nierdzewnego, kwasoodpornego - 2 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

39.Czy Zamawiajacy dopuséci lampe z Pakietu nr 5 o parametrach:

Zasilanie: 220-230V/50 Hz
Moc promiennikow : 80 W

Wysokos¢ lampy: regulowana do max, 1865 cm/min. 130 cm
Wysoko$¢ lampy: regulowana pod katem 90°, Max 143 cm/min 87 cm

Waga: 12 kg

Wymiary urzadzenia 32 x 9x 70 ¢cm
Wyposazenie: 2 pary okularéw ochronnych
Czesci zamienne: 4 promienniki

Moc pojedynczej lampy: 20 W
Wyposazenie: 2 pary okulary

Odlegtosc Moc promieniowania UVA
30 cm 16,5 W/m2

50 cm 7,5 W/m2

70 cm 4,2 W/m2

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych

Zmianie.

Moc promieniowania UVB
11,5 W/m2
5,3 W/m2
2,9 W/m2

Warunkdéw Zaméwienia nie ulegaja
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