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Odpowiedzi na pytania zadane do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 10000 000 euro na dostawy sprzetu medycznego dla
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi.

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Panistwu odpowiedzi na pytania zadane do tresci Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia.

W toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pytania do tresci SIWZ.

Pytanienrl
Dotyczy: Pakiet nr 5, Stentgraft do leczenia tetniakéw aorty brzusznej. Zestaw do zaopatrzenia jednego pacjenta.”
Czy Zamawiajqcy dopusci stentgrafty do leczenia tetniakéw aorty brzusznej Produceta Vascutek a Terumo Company
o ponizszych parametrach:

e pofgczenie protezy ze szkieletem za pomocg szwow

e wystarczajgcy do zaopatrzenia przy Srednicy aorty w odcinku podnerkowym od 16 mm do 34 mm.

e Srednica tetnicy biodrowej od 8 mm do 23 mm

e Minimalna dtugosc szyi w dystalnym odcinku tetnic biodrowych od 15 mm.

s Obecnosc przediuzenia proksymalnego aortalnego o Srednicy: do 34 mm.

e Obecnosc¢ przediuzenia biodrowego o Srednicy: do 23 mm.

e Maksymalne zagiecie szyi w odcinku proksymalnym aorty do 90°.

e Dfugos¢ stentgraftu catkowita 77mm z moiliwoscig przedfuzenia, dfugosc stentgraftu efektywna 40mm

z moZliwosciq przedfuzenia
e Niski profil systemu wprowadzajgcego - do 20 - 22 Fr
e pozostate parametry bez zmian

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie. Wykonawca zobowiazany jest wyraznie zaznaczy¢ i opisa¢ w rubryce pt.
Uwagi, iz jest to parametr dopuszczony przez Zamawiajacego wraz z datg dopuszczenia tego parametru.

Pytanienr 2
Dotyczy: Pakiet nr 5, Stentgraft do leczenia tetniakéw aorty brzusznej. Zestaw do zaopatrzenia jednego pacjenta.”
Czy Zamawiajqcy dopusci stentgrafty do leczenia tetniakow aorty brzusznej Produceta Vascutek a Terumo Company
o0 ponizszych parametrach:
e Stent Grafit przeznaczony do leczenia tetniakéw aorty brzusznej umiejscowionych ponizej tetnic nerkowych
s Rozwidlony, o budowie wielomodutowej
e (zes¢ aortalna i biodrowa wykonane z drutu nitinolowego z pokryciem z tkanego poliestru cienkosciennego
o wlasciwosciach przewyzszajgcych odpowiedni materiaf stosowany do produkcji protez naczyniowych
s System podnerkowy, wieloczesciowy
s Umocowanie podnerkowe w postaci 4 par haczykdw
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e Wzmocnienie trzonu na catej diugosci przy pomocy dwdch pierscieni gornych oraz dwéch dolnych
o delikatniejszej strukturze co eliminuje mozliwos¢ skrecenia trzonu przy zachowaniu bardzo dobrej
adaptacji $ciany stent graftu do sciany tetniaka

e System jest wprowadzany z jednostronnego dostepu chirurgicznego dla trzonu Stent Graftu (20 - 23 F)
i dwustronnego dla odndg biodrowych (18F)

e Szeroki zakres rozmiarow: czes¢ aortalna - Srednice 16-34mm, czes¢ biodrowa 8-23mm co umoiliwia
zaopatrzenie czesci aortalnej brzusznej w érednicy od 16 do 31,5 mm i czesci biodrowej od 10 do 23 mm.
Dtugos¢ czesci aortalnej 72 — 77 mm, dtugosé¢ odndg 60-140 mm, diugosc dostawki proksymalnej — kotnierza
40 mm, $rednica 19-34 mm.
$rednica miejsca dokowania odnég 10,5mm dla wszystkich rozmiaréow trzonu przy odnogach
o srednicy w gérnej czesci o srednicy 10,5mm w kazdym przypadku, ktére w dalszej czesci mogq by¢
zwezone do 10 mm Srednicy lub rozszerzone do srednicy 23mm.

Pozwala to na znaczne ulatwienie doboru czesci stent graftu, upraszcza wymiarowanie i minimalizuje
mozliwosci btedu wymiarowania.

e Dodatkowe pierscienie nogawki ipsilateralnej trzonu utatwiajgce kaniulacje i poprawiajgce
widocznos¢

e Bardzo dobra widocznosc¢ pod RTG (tantalowe markery cieniujgce na Stent Grafcie)

e Bardzo gietki system wprowadzajgcy dzigki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo kretych
naczyniach dostepowych

o  Mozliwosc szybkiego lub wolnego rozpreZenia Stent Graftu w zaleznosci od sytuacji

o Moszliwos¢ wielokrotnej repozycji zatozonego trzonu Stent Graftu wewnqtrz aorty

e System magneséw utatwiajqcy kaniulacje rozwidlonego trzonu po stronie kontralateralnej w celu
dofgczenia nogawki

o Moszliwosé¢ dodatkowego zaopatrzenia tetniakowato zmienionej tetnicy biodrowej poprzez zastosowanie
modutu z rozszerzong kloszowo odnogg biodrowg.

e System wprowadzajgcy z hydrofilnym pokryciem umozliwiajgcy bezpieczne dostarczanie stent graftu do
worka tetniaka, odpornosc na zaginanie, bardzo dobre dopasowanie sie do anatomii naczyri pacjenta oraz
kontrole szybkosci usuwania stent graftu

e Bardzo gietki system wprowadzajgcy dzigki czemu znajduje zastosowanie nawet przy bardzo kretych
naczyniach dostepowych

e Bardzo dobra widocznos¢ pod RTG — tantalowe markery cieniujgce na poszczegdlnych elementach stent
graftu.

e Dodatkowe wzmocnienia Rozwidlonego Trzonu{ramienia aortalnego) dwoma pierscieniami o delikatniejszej
strukturze niz dwa pierécienie w czesci wierzchotkowej trzonu, eliminujg mozliwos¢ skrecenia trzonu
(zbrojenie na cafej dfugosci), przy zachowaniu lepszej adaptacji graftu do anatomii i unikniecia efektu
"zmeczenia materiatu” w okresie pooperacyjnym (jak to miato miejsce w trzonie z odcinkiem bez zbrojenia
w poprzedniej wersji stentgraftu ). Bardzo duia odpornos¢ elementéw stent graftu na zatamania, dzieki
konstrukcji ramion biodrowych wzmocnionych szeregiem niezaleznie umocowanych zwojow nitinolowego
drutu, ktdry zabezpiecza je przed zagieciem.

e Mosliwosc wielokrotnej repozycji zatozonego trzonu Stent Graftu wewnqtrz aorty

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie. Wykonawca zobowigzany jest wyrainie zaznaczy¢ i opisa¢ w rubryce pt.
Uwagi, iz jest to parametr dopuszczony przez Zamawiajacego wraz z datg dopuszczenia tego parametru.
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Pytanie nr 3
Dotyczy: Pakiet nr 1 ,Stentgrafty o duzej sile radialnej do zaopatrzenia tetniakow piersiowo — brzusznych”
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie stentgraftow Produceta Vascutek a Terumo Company jedynie z otworami
(bez rekawdw) o ponizszych parametrach:
e zbudowany na bazie stentu nitinolowego z pokryciem poliestrowym
e Srednica 21-34 mm
e dfugos¢ od 40 do 180 mm
o $rednica otworéw 5-10mm
e pozwalajgcy na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tetniakiem w obrebie tetnic nerkowych, pnia
trzewnego i t. krezkowej gornej — liczba otworéw zabezpieczajgcych odejscie tetnic trzewnych zgodna
z poszczegdlinymi wymogami (ilos¢ otworéw bez ograniczer)
e projektowany dla pacjenta na indywidualne zamdwienie zgodnie z warunkami anatomicznymi
e system wprowadzajgcy posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stengraftu w systemie Anaconda
i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umozliwiajgc bezpiecznq i efektywnq implantacje
e system posiada nielimitowang mozliwoéé dokonywania repozycj i podczas rozprezania i kaniulacji
fenestracji. Mozliwos¢ kaniulacji fenestracji z dostepu ramiennego. Dostarczony w formie zafadowanej na
precyzyjny introducer wyposazony w ciegna zabezpieczajqce i zwalniajgce.
e stenty powlekane i koszulki niezbedne dla catkowitego wylqczenia tetniaka sq w wyposazeniu systemu na
Zyczenie odbiorcy.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraia zgody na zaproponowane dopuszczenie.

Pytanienr 4

Dotyczy: Pakiet nr 1 ,Stentgrafty o duzej sile radialnej do zaopatrzenia tetniakow piersiowo - brzusznych”

Bardzo prosimy Zamawiajgcego 0 odstgpienie od pkL 6 ,W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich
warunkach anatomicznych Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia stentgraftu z 4 rekawkami (TBRANCH) w
ciggu 24godzin”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanienr 5
Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Stentgrafty do zaopatrzenia tetniakow piersiowo —~ brzusznych”
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie stentgraftow Produceta Vascutek a Terumo Company o ponizszych
parametrach:
e zbudowany na bazie stentu nitinolowego z pokryciem poliestrowym
e érednica 21-34 mm
e diugoéc od 40 do 180 mm
o $rednica otwordw 5-10mm
e pozwalajacy na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tgtniakiem w obrebie tetnic nerkowych, pnia
trzewnego i t. krezkowej gornej - liczba otworéw zabezpieczajgcych odejscie tetnic trzewnych zgodna z
poszczeg6inymi wymogami (ilos¢ otwordw bez ograniczen)
e projektowany dla pacjenta na indywidualne zamdwienie zgodnie z warunkami anatomicznymi
e system wprowadzajacy posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stengraftu w systemie Anaconda
i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umozliwiajgc bezpieczng i efektywng implantacje
e system posiada nielimitowang mozliwoéé dokonywania repozycji podczas rozprezania i kaniulacji
fenestracji. Mozliwos¢ kaniulacji fenestracji z dostepu ramiennego. Dostarczony w formie zatadowanej na
precyzyjny introducer wyposazony w ciggna zabezpieczajace i zwalniajace.
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e stenty powlekane i koszulki niezbedne dla catkowitego wytaczenia tetniaka sg W wyposazeniu systemu na
zyczenie odbiorcy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie. Wykonawca zobowiazany jest wyrainie zaznaczy¢ i opisa¢ w rubryce pt.
Uwagi, iz jest to parametr dopuszczony przez Zamawiajacego wraz z data dopuszczenia tego parametru.

Pytanienr 6

Dot. zapisow SIWZ pkt B ppkt. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na ztozenie wykazu Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zlozenie wykazu
1 zrealizowanej o wartosci brutto minimum 170 000,00 zt, ktorych przedmiotem byta dostawa stentgraftow
w zakresie pakietu 1?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr7

Dot. zapiséw SIWZ pkt B ppkt. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zlozenie wykazu 1 srealizowanej o wartosci brutto 365 000,00 zt, ktoérych
przedmiotem byta dostawa stentgraftow w zakresie pakietu 1?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pozostate postanowienia specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaja bez zmian.
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