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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej 209 000 euro na dostawe sprzetu medycznego dla
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015., poz.
2164 ze zm.) przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia:

W toku postepowania zostaty zadane nastepujace pytania:

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 5 — Klatki miedzytrzonowe PLIF, TLIF dopuszcza mozliwos¢ ztozenia oferty na
tylko jeden typ substytutu kosci — granulat o wielkosci opakowania 0,5¢cc. Kazdy z typdw substytutéw
wymienionych w wymaganiach ma inng specyfike i rozng charakterystyke cenowg, w zwigzku z tym brak jest
mozliwosci precyzyjnej wyceny tego pakietu.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza

Czy Zamawiajgcy w Pakiecie nr 5 — Klatki migdzytrzonowe PLIF, TLIF wymaga klatek dwoch typu PLIFi TLIF o
specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzajgcej doskonate warunki do przerostu kostnego w

zakresie do 65-70% wypelniajgcego przestrzen implantu.
Implanty w zakresie wysokosci od 7 do 11mm, co 1 mm. W dtugosciach PLIF 22, 25mm, TLIF 25, 30mm.
Materiat stop tytanu.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga

Czy w pakiecie nr 1 podpunkt 2 Zamawiajgcy dopusci cement o parametrach:

Cement o podwyiszonej lepkosci (konsystencji plasteliny), gotowy do uiycia natychmiast po zmieszaniu
reagentow. Czas podawania cementu rozpoczynajacy sie z koricem mieszania cementu trwajgcy do 27 minut
w temperaturze pokojowej. Srodek kontrastujgcy dwutlenek cyrkonu. Strzykawki do podawania cementu
wyposazone w duze skrzydfa utatwiajace aplikacje cementu. Do zestawu dotgczony adapter stuigcy do
pojedynczego napetniania strzykawek.

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 podpunkt 2 zezwoli w formularzu asortymentowym na wyszczegdlnienie
dwoch pozycji tj :

2.1. zestaw cementu

2.2. zestaw strzykawek

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ tj. wyceny zestawu jako catosci, skladajacej sie z
cementu i strzykawki

ul. Pabianicka 62, 93-513 Lédz
SEKRETARIAT tel. (42) 689 30 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/LODZ 62124015451111000011669957

liii‘ i Ql Net“g




Wojewddzkie Wielospoecjalistyczne Centrum Onkologii i Tramatologii

im. M. Kopernika w todzi @
Dziat Zaméwien Publicznych
tel. 042 689 59 10, faks 042 689 54 09

Czy zamawiajacy dla zwiekszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 1, pozycji nr 1, dopusci zestaw: ,Mozliwosé
wyboru kilku réznych $rednic igiet do podawania cementu kostnego (min. 3), réznych dlugosci (min. 2) oraz
réznych ksztattow ostrzy: centralne oraz jednostronnie Sciete (bezpieczne)”?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Czy zamawiajacy dla zwigkszenia konkurencyjnosci w pakiecie nr 1, pozycji nr 2 dopusci alternatywny zestaw:
»Sterylne urzadzenie mieszajgco-podajgce, pozwalajgce na wymieszanie skladnikow cementu w zamknietym
pojemniku z wykluczeniem btedu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypetnienie cementem podajnika a
nastepnie trzonu z tego samego urzadzenia. Zestaw umozliwiajacy podtgczenie do pompy wodne;j.

Podajnik o pojemnosci 10 ml umozliwiajacy podanie cementu do kilku trzondw. Jeden petny obrét dostarcza
0,4¢cc cementu.

W zestawie powinien znajdowac sie gietki przewdd taczacy podajnik z igla (di. ok. 40 cm), zabezpieczajgcy
operatora przed bezposrednim oddziatywaniem promieni Rtg

Cement o podwyzsznej lepkosci zaraz po wymieszaniu, zawierajacy $rodek cieniujgcy -30% siarczanu baru,
oraz hydrochinon opdzniajacy wigzanie do 20 minut po wymieszaniu skiadnikow"”?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza, wymaga zgodnie z SIWZ

Pozostate postanowienia ogtoszenia o zaméwieniu i Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamodwienia nie
ulegaia zmianie.




