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Dziat Zaméwien Publicznych

tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09
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Numer sprawy: 168/1P/17

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w irybie przetargu
nieograniczonego o wartoici powyzej 221 000 euro na dostawy sprzetu medycznego dla
Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w todzi.

Odpowiedzi na pytania do fresci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamdwien publicznych (t.]. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na zapytania ztozone do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia na dostawy sprzetu medycznego dia Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

W _toku postepowania zostaly zadane nastepuigce pviania i prosby o wyjasnienia
dotyczagce tredci Specyfikaciji Istoinych Warunkéw Zaméwienia:

Pytanie 1

Czy Ia

mawigjgcy dopusci stentgrafty o nastepujgce] specyfikacii:

Stentgraft do aorty brzusznej z mocowaniem nadnerkowym

Stentg

rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem

mocowanie w postaci haczykdw nadnerkowych oraz dodatkowe haczyki podnerkowe
optymalna widocznoi¢ w obrazie RTG

mozliwos¢ zaopatrzenia aorty o minimainej dtugosci szyi 10 mm

mozliwoié zaopatrzenia aorty o wygieciu szyi proksymalnej do 75°

system 3-modutowy z przediuzkami proksymalnymi [cuff) i dystainymi

Srednica proksymalna czesci aortalnej od 20 mm do 36 mm, $rednica dystalina nég od 8 mm do
24 mm

maksymaina dtugoi¢ pokrycia stentgraftem fo 280mm po stronie ipsilateralnej i 260mm po
stronie kontralateralnej z mozliwoscig przedtuzenia

dodatkowe mocowanie ndg w korpusie gtdwnym w postaci tepych haczykdw
zapobiegajgcym migracii
precyzyjny system wprowadzajgcy - stopniowe otwieranie stentgraftu za pomocq pokretta

proksymainy koniec otwierany po rozprezeniu stentgraftu, dystalny koniec ipsilateralny po
wszczepieniu nogi kontrlateralne;;

system wprowadzajqcy korpus gtowny stuzy jako koszukka do wprowadzenia nogi ipsilaterainej

niskoprofilowy system wprowadzajgcey 18 F lub 19 F dla korpusu gtdwnego orazod 13 Fdo 16 F
dia nég

w standardzie dostepny system aortalino - jednobiodrowy o Srednicy proksymalnej 20 - 36 mm o
dtugosci pokrycia 100mm (z mozliwosciq przedtuzenia) w zestawie z okluderem

raft do tetniakdw gorty piersiowej

rusztowanie z nitinolu, powleczone poliesirem
stentgraft upakowany w dwie ostonki z elastycznym systemem wprowadzajgcym
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- atraumatyczne mocowanie proksymaine - zakonczenie pokryte poliestrem lub z odstonietymi
drutami nitinolowymi
- proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprezeniu catego stentgraftu
- stentgraft wyposazony w wyprofilowany wzdtuzny element nitinolowy, wzmacniajgcy konstrukcje
stentgraftu
1} optymaina widocznoié w cbrazie RTG
2} obecnos¢ markerdw na brzegach pokrycia stentgraftu
3} uwolnienie stentgraftu dwuetapowe, po rozprezeniu czesci pokrytej i ustabilizowaniu potozenia
stentgraftu, uwalniana korona co zapewnia precyzje pozycjonowania
- zakres Srednic stentgraftu: 22-46 mm
- zakres dtugosci stentgraftu: 100, 150, 200 oraz 250 mm
- dostepnoi¢ stentgraftdw prostych i stozkowych
- znaczniki PHr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w ksztatcie litery "D na ostonce wewnetrznej
systemu wprowadzajgcego
- system wprowadzajgcy z hydrofiinym pokryciem
- zewnetrzna Srednica systemu wprowadzajgcego 22 — 26F

Odpowiedi:
Zamawiagjgcy nie dopuszcza.

. Zamawiajgcy zmienia zapisy SIWZ:

Termin sktadania ofert okre$lony w rozdziale XVIil do dnia 20.04.2018r. do godziny 10:00,
Termin otwarcia okreslony w rozdziale XViil do dnia 20.04.2018r. do godziny 11:00,

Pozostale postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkow Taméwienia pozostajg bez zmian.
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