Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nr sprawy 87/ZP/18
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii  Naczyniowej  Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	PAKIET NR 1

	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry i wartości oferowane 
	Punktacja

	Aparat do pomiaru ACT

	1
	Nazwa urządzenia, model
	Podać
	
	

	2
	Producent:
	Podać
	
	

	3
	Kraj produkcji:
	Podać
	
	

	4
	Rok produkcji: 2018
	Podać
	
	

	Parametry techniczne

	1. 
	Aparat dedykowany do pracy w pracowni hemodynamiki.
	TAK
	
	

	2. 
	Urządzenie wykonujące testy ACT- LR, ACT+, APTT, PT ze świeżej krwi pełnej oraz testów APTT i PT z krwi cytrynianowej.
	TAK
	
	

	3. 
	Ilość krwi potrzebna do badania nie więcej niż 0,015 cc.
	TAK
	
	

	4. 
	Zakres pomiaru czasu krzepnięcia nie mniejszy niż 1- 1500 s. 
	TAK
	
	

	5. 
	Wbudowana baza danych pacjentów- nie mniej niż 100 pacjentów z pomiarami.
	TAK
	
	

	6. 
	Skonfigurowanie podłączenia urządzenia do zewnętrznego komputera (system Windows) w celu archiwizacji badań oraz ich wydruku. 

Uwaga: w ramach w/w funkcjonalności dostarczenie stosownego oprogramowania -  licencji na co najmniej jedno stanowisko (jeśli okaże się to wymagane). 
	TAK
	
	

	7. 
	Automatyczne wykonywanie autotestu.
	TAK
	
	

	8. 
	Waga aparatu nie większa niż 3,0 kg.
	TAK
	
	

	9. 
	Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe.
	TAK
	
	

	10. 
	Aparat dedykowany do pracy w pracowni hemodynamiki.
	TAK
	
	

	11. 
	Praca na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 3h.
	TAK
	
	

	12. 
	W zestawie kuwety do pomiaru ACT 

(min. 100 sztuk )
	TAK
	
	100 szt. – 150 szt.
– 0 pkt
150 – 200 szt. 

– 5 pkt.
Powyżej 200 szt. 
– 10 pkt.

	13. 
	Ilość krwi potrzebna do badania ≤ 0,015 cc.
	TAK
Podać
	
	= 0,015cc - 0 pkt

< 0,015cc -  5 pkt

	14. 
	Wbudowana baza danych pacjentów- nie mniej niż 100 pacjentów z pomiarami.
	TAK
Podać
	
	Min. 150 pacjentów i więcej - 5 pkt

Mniej niż 150 pacjentów- 0 pkt

	15. 
	Waga aparatu nie większa niż 3,0 kg.
	TAK
podać
	
	Waga aparatu nie większa niż 2,5 kg 
- 5 pkt

Waga aparatu większa niż 2,5 kg
- 0 pkt

	16. 
	Praca na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 3h.
	TAK
podać
	
	3 godziny- 5 pkt

Mniej niż 3 godziny 
- 0 pkt

	GWARANCJA I SERWIS 

	1
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	
	
	

	2
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24.
	TAK
podać
	
	24 m-ce - 0 pkt

25 - 35 m-cy - 5 pkt.

36 m-cy  - 10 pkt.
	

	3
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	
	
	

	4
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	
	
	

	5
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	
	

	6
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	
	
	

	7
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	8
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	
	
	

	9
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat).
	TAK
	
	
	

	10
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny

(podać podmiot świadczący serwis, jego adres, nr telefonu na który należy zgłosić awarie i osobę do której należy zgłaszać awarię). 
	TAK
podać
	
	
	

	11
	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę /  dotyczy dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	
	
	

	13
	1. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
	TAK
	
	
	

	14
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	
	
	

	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

	1
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddziale/Bloku Operacyjnym w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

· Personel szpitala – 6 osób po 1 godzinie

Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	
	
	

	2
	Dostarczenie przez Wykonawcę /wraz z dostawą urządzenia/ harmonogramu wymaganych czynności serwisowych (w okresie pogwarancyjnymi), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia: okresowe przeglądy techniczne, (konieczne legalizacje, walidacje, o ile są wymagane) konserwacje serwisowe urządzenia, ewentualne planowe wymiany  części posiadających określony resurs pracy (wraz z wyceną).
	TAK
	
	
	

	3
	Wykonywanie wymaganych czynności serwisowych (naprawy , przeglądy, walidacje, legalizacje – w okresie gwarancyjnym ) w ramach kosztów zawartej umowy zakupu.
	TAK
	
	
	

	4
	Określenie sposobów i dopuszczalnych metod sterylizacji (dezynfekcji) elementów, wyposażenia lub części urządzeń które tego wymagają.
	TAK
podać
	
	
	

	5
	Szkolenie personelu technicznego zamawiającego (wraz z wystawieniem stosownych certyfikatów) w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. (dostarczenie arkusza listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”)

Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby.
	TAK
	
	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


	PAKIET NR 2

	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Parametry i wartości wymagane
	Parametry i wartości oferowane 
	Punktacja

	Centrala do kardiomonitorów

	1
	Nazwa urządzenia, model
	Podać
	
	

	2
	Producent:
	Podać
	
	

	3
	Kraj produkcji:
	Podać
	
	

	4
	Rok produkcji: 2018
	Podać
	
	

	Parametry techniczne

	1. 
	Stacja centralnego monitorowania musi być skonfigurowana wg poniższej specyfikacji umożliwiając jednoczesny podgląd min. 8 stanowisk monitorowania 
	TAK
	
	

	2. 
	2 ekrany LCD TFT każdy o przekątnej min. 23”, pracujące niezależnie (podgląd wybranego stanowiska lub trendy pacjentów na jednym wraz z jednoczesną obserwacją wszystkich monitorowanych stanowisk na drugim)
	TAK
	
	

	3. 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali.
	TAK
	
	

	4. 
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach pacjenta
	TAK
	
	

	5. 
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 300/pacjenta
	TAK
	
	

	6. 
	Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin 
	TAK
	
	

	7. 
	Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 120 godzin
	TAK
	
	Min. 120 godzin
– 0 pkt.

Więcej niż
– 120 godzin 

– 10 pkt.

	8. 
	Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet 
	TAK
	
	

	9. 
	Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min.
	TAK
	
	Min. 20 minut 
– 0 pkt.
Więcej niż 20 minut – 10 pkt.

	10. 
	Centrala przystosowana do współpracy z posiadanymi przez szpital kardiomonitorami BeneView T8
	TAK
	
	

	11. 
	Możliwość rozbudowy centrali  nadzoru o kolejne co najmniej 8 kardiomonitorów bez wymiany/upgrade’u oprogramowania
	TAK
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

	GWARANCJA I SERWIS 

	1
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego
	TAK
	
	
	

	2
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24.
	TAK
podać
	
	24 m-ce - 0 pkt

25 - 35 m-cy - 5 pkt.

36 m-cy  - 10 pkt.
	

	3
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	
	
	

	4
	W okresie gwarancji robocizna, transport i dostawa a także wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy części i podzespoły dostarczane będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	
	
	

	5
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2) gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	
	

	6
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji po których całe urządzenie zostanie wymienione na nowe.
	TAK
	
	
	

	7
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	8
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	TAK
	
	
	

	9
	Podać okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat).
	TAK
	
	
	

	10
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” – max. 72 godziny

(podać podmiot świadczący serwis, jego adres, nr telefonu na który należy zgłosić awarie i osobę do której należy zgłaszać awarię). 
	TAK
podać
	
	
	

	11
	Możliwość zgłoszenia naprawy – 24 godziny na dobę /  dotyczy dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części i podzespołów fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	
	
	

	13
	2. Czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, liczonych od dnia zgłoszenia naprawy.
	TAK
	
	
	

	14
	Wszystkie części wymontowane z urządzenia i uznane za uszkodzone stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający w ramach zawartej umowy przekaże a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru od Zamawiającego oraz dokonania ich utylizacji lub poddania recyklingowi zgodnie z obowiązującym prawem. Z przekazywanych części lub podzespołów każdorazowo sporządzany będzie raport potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	
	
	

	SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJACEGO

	1
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na Oddziale/Bloku Operacyjnym w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:

· Personel szpitala – 6 osób po 1 godzinie

Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	
	
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


