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EZ .28.102. …… .2018.KJ                                                                                                   Łódź, dnia 07.11.2018r.
                                                                                                                                     Numer sprawy: 102/ZP/18
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego wraz  adaptacją pomieszczeń  dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w  Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SIWZ. 
I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1

DOTYCZY PKT. V.  1, 2 (PARAMETRY JAKOŚCIOWE)
	1.
	Maksymalna  rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY przy jednoczesnej akwizycji co najmniej 80 warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 0% krzywej MTF [pl /cm].
	≥ 13
	
	Bez oceny

	2.
	Maksymalna  rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie Z przy jednoczesnej akwizycji co najmniej 80 warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 0% krzywej MTF [pl /cm].
	≥ 13
	
	Bez oceny


W punkcie V Zamawiający zawarł swoje wymogi odnośnie jakości systemu. Pragniemy zauważyć, że wymagana zapisami pkt. V.1 i V.2 graniczna maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa > 13 pl/cm jest niekorzystna dla Zamawiającego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 lutego 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wybory ofert w postepowaniu w sprawie zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w kryteriach jakości sprzętu i aparatury medycznej w grupie badań tomografii komputerowej, jest premiowany w ilości 12 pkt parametr zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej o min. 15 pl/cm.

[image: image1.emf]
Dodatkowo należy podkreślić, że wielkość tego parametru znacząco ma wpływ na jakość wykonywanych badań i tym samym na możliwości diagnostyczne obrazów jakie zamierza wykonywać Zamawiający. Wyższa rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y,z poprawia rozdzielczość liniową otrzymywanych obrazów, pozwala dostrzec lekarzowi stawiającemu diagnozę  dostrzec więcej szczegółów, poprawiając trafność diagnozy.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisów parametrów pkt. V.1 i pkt. V.2 w następujący sposób:
	1.
	Maksymalna  rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY przy jednoczesnej akwizycji co najmniej 80 warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 0% krzywej MTF [pl /cm].
	≥ 15
	
	15 – 0 pkt

> 15 – 5 pkt

> 21 – 10 pkt



	2.
	Maksymalna  rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie Z przy jednoczesnej akwizycji co najmniej 80 warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 0% krzywej MTF [pl /cm].
	≥ 15
	
	15 – 0 pkt

> 15 – 5 pkt

> 21 – 10 pkt




ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje poniżej zmiany w zakresie punktu V załącznika nr 2A. 

PYTANIE NR 2

DOTYCZY PKT. V.  (PARAMETRY JAKOŚCIOWE)

W punkcie V Zamawiający zawarł swoje wymogi odnośnie jakości systemu. Pragniemy zauważyć, że wymagana zapisami pkt. V.3 dawka konieczna do uzyskania określonej rozdzielczości niskokontrastowej jest jednym z najistotniejszych parametrów, przekładających się nie tylko na jakość systemu, ale również jego bezpieczeństwo i klasę.

Zgodnie z  ALARA, która jest opisywana w powszechnie dostępnej literaturze fachowej jako „Zasada Alara (As Low As Reasonably Acievable – tak nisko jak jest to realnie możliwe) to podstawowa zasada ochrony radiologicznej. Zasada ALARA to polityka minimalizacji ryzyka poprzez utrzymanie ekspozycji na najniższym poziomie pod względem kosztów, technologii i korzyści dla zdrowia. Stosując zasadę ALARA badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego powinno wykonywać się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania”.

Z niską dawką konieczną do uzyskania oczekiwanej rozdzielczości, wiąże się bezpośrednio zwiększone bezpieczeństwo pacjenta. Natomiast przy niższych  dawkach promieniowania RTG stosowane są niższe parametry  prądu anody lampy, co ma istotny wpływ na zużycie energii elektrycznej jak i trwałość lampy. Przekłada się to na niższe koszty eksploatacji aparatu tomografii komputerowej.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie do oceny pkt. V w sposób następujący:

	
	Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 3 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. IV.3 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 16,0 mGy.
	TAK, podać
	
	Największa wartość – 0 punktów

Najmniejsza wartość – 20 punktów

Pozostałe wartości proporcjonalnie z zaokrągleniem do liczb całkowitych

	
	Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. IV.3 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22,0 mGy.
	TAK, podać
	
	Największa wartość – 0 punktów

Najmniejsza wartość – 20 punktów

Pozostałe wartości proporcjonalnie z zaokrągleniem do liczb całkowitych


ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

· Załącznik nr 2A – „zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń” 
– w załączeniu do niniejszego pisma. 

Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
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