Załącznik nr 2 do SIWZ 

Nr sprawy EZ.28.133.2019
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. 
Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.
	LP.
	PARAMETRY
	WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU 
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Specjalistyczna stacja robocza, analogiczna do już posiadanych w systemie Eclipse 
Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2019
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	


A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	L.p.
	Parametry
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	I. Rozbudowa posiadanej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System o stację planowania leczenia

	1. 
	Fizyczna stacje planowania leczenia – 1 sztuka

	1.1. 
	Minimalne parametry sprzętowe:

· procesor/y (ilość procesorów i ilość rdzeni w każdym), wielkość RAM i pojemność HDD wg zaleceń producenta oprogramowania stacji systemu planowania leczenia

· karta graficzna typu OpenGL min. 512MB lub równoważna 

· karta sieciowa 100/1000 Mb/s

· mysz, klawiatura

· system operacyjny wg zaleceń producenta oprogramowania stacji systemu planowania leczenia

· monitor kolorowy LCD o przekątnej min. 27”
	TAK
	

	1.2. 
	Możliwość obsługi na oferowanej stacji planowania leczenia polskich znaków językowych m.in. w polach dotyczących danych demograficznych pacjenta, identyfikatorach, nazwach planów i pól
	TAK
	

	1.3. 
	Import/export z/do wspólnej bazy danych systemu ARIA Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej posiadanej przez Zamawiającego:

· odczyt (import) zapisanych w systemie Eclipse i Aria planów teleradioterapeutycznych, danych alfanumerycznych i obrazowych 

· zapis (export) planów teleterapeutycznych, danych alfanumerycznych i obrazowych w systemie Eclipse i Aria
	TAK
	

	1.4. 
	Wprowadzanie konfiguracji i geometrii wiązek terapeutycznych oraz planowanie 3D, z zachowaniem parametrów fizycznych, dla technik terapeutycznych statycznych i dynamicznych realizowanych na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach Clinac i TrueBeam
· wiązek fotonowych - statycznych

· wiązek elektronowych - statycznych

· wiązek fotonowych – dynamicznych

· wiązek fotonowych - z klinem dynamicznym
	TAK
	

	1.5. 
	Wyświetlanie obrazów diagnostycznych TK, PET/TK, NMR oraz planowanie leczenia z wykorzystaniem tych obrazów
	TAK
	

	1.6. 
	Fuzja obrazów diagnostycznych TK, PET/TK, NMR oraz planowanie leczenia z wykorzystaniem wyników nałożenia tych obrazów
	TAK
	

	1.7. 
	Fuzja elastyczna/deformacyjna obrazów diagnostycznych TK, PET/TK, NMR oraz planowanie leczenia z użyciem wyników nałożenia tych obrazów
	TAK
	

	1.8. 
	Ręczne lub półautomatyczne konturowanie i modyfikowanie struktur anatomicznych pacjenta 
	TAK
	

	1.9. 
	Automatyczne konturowanie struktur anatomicznych pacjenta na obrazach TK w oparciu o posiadaną i wykorzystywaną bazę atlasu
	TAK
	

	1.10. 
	Planowanie z wykorzystaniem obrazów TK wykonanych dla wielu różnych faz oddechowych (4D CT)
	TAK
	

	1.11. 
	Planowanie z wykorzystaniem bolusów
	TAK
	

	1.12. 
	Planowanie z wykorzystaniem kolimatorów wielolistkowych MLC zainstalowanych na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach Clinac i TrueBeam
	TAK
	

	1.13. 
	Planowanie z wykorzystaniem klina dynamicznego na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach Clinac i TrueBeam
	TAK
	

	1.14. 
	Oprogramowanie do planowania (optymalizacji rozkładu dawki) w dynamicznej technice IMRT typu Sliding Window dla posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów Clinac i TrueBeam
	TAK
	

	1.15. 
	Wykorzystanie w trybie licencji pływającej posiadanego oprogramowania lub dostarczenie niezależnego oprogramowania do planowania (optymalizacji rozkładu dawki) w dynamicznej technice łukowej VMAT dla posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów Clinac i TrueBeam
	TAK
	

	1.16. 
	Obliczanie rozkładu dawki dla pól stacjonarnych i obrotowych dla posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów Clinac i TrueBeam
	TAK
	

	1.17. 
	Obliczanie rozkładu dawki 3D dla wiązek fotonowych i elektronowych dla posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów Clinac i TrueBeam
	TAK
	

	1.18. 
	Obliczanie liczby MU dla wiązek fotonowych i elektronowych dla posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów Clinac i TrueBeam
	TAK
	

	1.19. 
	Wyświetlanie rozkładu dawek:

· sumarycznych od wiązek fotonowych i elektronowych

· w postaci izodoz na skanach TK użytych do planowania

· w postaci izodoz na płaszczyznach wskazanych przez użytkownika
	TAK
	

	1.20. 
	Wyświetlanie planu w geometrii BEV Beams-Eye-View
	TAK
	

	1.21. 
	Przygotowanie planów etapowych dla danego pacjenta
	TAK
	

	1.22. 
	Sumowanie planów etapowych dla danego pacjenta (ilość planów etapowych dowolna)
	TAK
	

	1.23. 
	Obliczanie i wyświetlanie histogramów DVH
	TAK
	

	1.24. 
	Porównywanie planów leczenia przy pomocy histogramów DVH; jednoczesne wyświetlanie DVH różnych planów
	TAK
	

	1.25. 
	Tworzenie przez użytkownika biblioteki planów leczenia 
	TAK
	

	1.26. 
	Tworzenie przez użytkownika biblioteki narządów krytycznych
	TAK
	

	1.27. 
	Algorytmy do obliczania dla terapeutycznych wiązek fotonowych z i bez filtra spłaszczającego, dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT oraz łukowych IMRT typu VMAT:

· obliczanie rozkładu 3D dawki pochłoniętej wraz z obliczaniem liczby MU z uwzględnieniem zastosowanych akcesoriów (w tym MLC) oraz geometrii i anatomii 3D pacjenta (typu AAA lub algorytm równoważny)

· obliczanie dawki pochłoniętej z uwzględnieniem braku rozpraszania wstecznego obszarów o niskiej gęstości (typu AAA lub algorytm równoważny)
	TAK
	

	1.28. 
	Algorytm do obliczania dla terapeutycznych wiązek elektronowych:

· obliczanie rozkładu 3D dawki pochłoniętej wraz z obliczaniem liczby MU z uwzględnieniem zastosowanych akcesoriów oraz geometrii i anatomii 3D pacjenta (typu Monte Carlo lub algorytm równoważny)
	TAK
	

	II. GWARANCJA I SZKOLENIA

	1. 
	Czas trwania gwarancji na dostarczony sprzęt 24 miesiące
	TAK
	

	2. 
	Gwarantowany czas reakcji serwisu, rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia, wynosi odpowiednio: dla zgłoszenia w dniach od poniedziałku do czwartku - czas reakcji do 24h, dla zgłoszeń w dniach piątek, sobota, niedziela - czas reakcji do poniedziałku do godziny 13:00, dla zgłoszeń w dni świąteczne - czas reakcji w najbliższy dzień roboczy do godziny 13:00
	TAK
	

	3. 
	Maksymalny czas naprawy urządzeń, nie wymagający zastosowania części zamiennych ≤ 5 dni robocze
	TAK
	

	4. 
	Maksymalny czas naprawy urządzeń, wymagający zastosowania części zamiennych ≤ 10 dni roboczych
	TAK
	

	5. 
	Przeglądy okresowe zaoferowanych urządzeń medycznych w okresie gwarancji co najmniej 2 w ciągu roku
	TAK
	

	6. 
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu dla 2 pracowników Zamawiającego
	TAK
	


B.         SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	L.p.
	Parametry
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	I. Rozbudowa posiadanej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical System o stację planowania leczenia

	1. 
	Fizyczna stacje planowania leczenia – 1 sztuka

	1.1. 
	Oferowana stacja planowania leczenia identyczna z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami Eclipse
	TAK/NIE

TAK = 5 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.2. 
	Wykorzystanie parametrów technicznych i fizycznych posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów Clinac i TrueBeam firmy Varian, zgromadzonych w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania Eclipse
	TAK/NIE

TAK = 5 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.3. 
	Jedna, wspólna baza danych zawierająca wspólną listę pacjentów i planów leczenia oferowanej stacji planowania leczenia oraz wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów Eclipse i Aria
	TAK/NIE

TAK = 5 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.4. 
	Wykorzystanie danych dozymetrycznych wiązek terapeutycznych dla posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów Clinac i TrueBeam firmy Varian, skonfigurowanych w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania Eclipse, bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów dozymetrycznych
	TAK/NIE

TAK = 5 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.5. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania do planowania (optymalizacji rozkładu dawki) w dynamicznej technice łukowej VMAT
	TAK/NIE

TAK = 2 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.6. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania do weryfikacji i analizy dozymetrii portalowej w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.7. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania do automatycznego konturowania struktur anatomicznych pacjenta w oparciu o bazę atlasu anatomicznego w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.8. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania do planowania z wykorzystaniem obrazów 4D CT w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.9. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego Aria w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.10. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania Off-Line Review do weryfikacji i analizy obrazów portalowych z posiadanych systemów EPID w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.11. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania Off-Line Review do weryfikacji i analizy obrazów z posiadanych systemów OBI w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.12. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania Off-Line Review do weryfikacji i analizy obrazów z posiadanych systemów CBCT w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.13. 
	Uruchamianie na oferowanej stacji planowania leczenia posiadanego oprogramowania Velocity w ramach tzw. licencji pływającej w zakresie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.14. 
	Wykorzystanie przez użytkownika posiadanej w systemie planowania leczenia Eclipse biblioteki planów leczenia 
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.15. 
	Wykorzystanie przez użytkownika posiadanej w systemie planowania leczenia Eclipse biblioteki narządów krytycznych
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	

	1.16. 
	Jedna, wspólna definicja indywidualnych nazw użytkowników oraz ich haseł dostępu dla oferowanego oraz wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse
	TAK/NIE

TAK = 1 pkt.

NIE = 0 pkt.
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


