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		 Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nr sprawy EZ.28.74.2021
Zmiana z dnia 21.02.2022r. 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatu do znieczulania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

	Opis minimalnych parametrów technicznych
	Parametry  i wartości wymagane/oceniane
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy 
TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	PODAĆ
	

	2. 
	Producent
	PODAĆ
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	PODAĆ
	

	4. 
	Rok produkcji min. 2021
	PODAĆ
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	PODAĆ
	

	

	1. 
	Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych  
	TAK
	

	2. 
	Aparat z monitorem do podwieszenia na kolumnie anestezjologicznej z windą o nośności do 180 kg
	TAK
Podać
	

	3. 
	Aparat wyposażony w 4 koła transportowe serwisowe/
	TAK
	

	4. 
	Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz.
	TAK
	

	5. 
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 90 min.
	TAK
podać
	

	6. 
	Zasilanie w gazy (O2, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej, N2O z butli
	TAK
	

	7. 
	Węże wysokociśnieniowe (powietrze medyczne, O2, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 1,5 m. typu DIN
	TAK
podać
	

	8. 
	Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza
	TAK
	

	9. 
	Szybka zmiana stężeń O2, przepływu i środków wziewnych AA 
	TAK
	

	10. 
	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów
	TAK
	

	11. 
	Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.
	TAK
podać
	

	12. 
	Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów
	TAK
Podać
	

	13. 
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%.  
	TAK
podać
	

	14. 
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej
	TAK
	

	15. 
	Regulowana zastawka nadciśnieniowa APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	16. 
	Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk
	TAK
	

	17. 
	Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła.
	TAK
	

	18. 
	Światło typu LED
	TAK
	

	Układ oddechowy

	19. 
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
	TAK
podać
	

	20. 
	Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. 
	TAK
	

	21. 
	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu.
	TAK 
	

	22. 
	Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum:  od 25 l/min. do 75 l/min.
	TAK
podać
	

	23. 
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,5 l. 
	TAK
podać
	

	24. 
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi
	TAK
	

	25. 
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu.
	TAK/ NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	26. 
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej.
	TAK
	

	27. 
	Ekonomizacja znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych
	TAK
	

	28. 
	System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	29. 
	Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia
	TAK
	

	30. 
	Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej.
	TAK
	

	31. 
	Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie
	TAK
	

	32. 
	Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC).
	TAK
	

	33. 
	Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC).
	TAK
	

	34. 
	Tryby z gwarantowaną objętością
	TAK
	

	35. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym
	TAK
	

	36. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym
	TAK
	

	37. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością lub synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie z gwarantowaną objętością typu Auto Flow.
	TAK
podać
	

	38. 
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) , w którym podanie oddechu kontrolowanego uwarunkowane jest ustawioną częstością minimalną RR min. Czułość wyzwalania przepływowego 0,3-15 l/min
	TAK
	

	39. 
	Tryb wentylacji CPAP+PSV.
	TAK
	

	40. 
	Tryb wentylacji ręczny.
	TAK
	

	41. 
	Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym
	TAK/ NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	42. 
	Pauza w przepływie gazów powyżej 1 min z możliwością regulacji czasu trwania pauzy,  w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej
	TAK/ NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	42A
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora.
	TAK/ NIE
TAK - 5 pkt
NIE – 0  pkt
	

	42B
	Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna.
	TAK/ NIE
TAK - 5 pkt
NIE – 0  pkt
	

	43. 
	Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną
	TAK
	

	44. 
	Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni lub dwuetapowy sposób przełączania między trybami wentylacji typu: wybierz tryb – potwierdź wybór
	TAK
podać
	

	45. 
	Ekonometr ( funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	46. 
	Funkcja timera (ustawianie od zera sekund do ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	47. 
	Funkcja stopera ( odliczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, prezentacja na ekranie respiratora
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	48. 
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4.
	TAK
	

	49. 
	Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min.  
	TAK
podać
	

	50. 
	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml.
	TAK
podać
	

	51. 
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): 
minimum 10÷25 cm H2O.
	TAK
podać
	

	52. 
	Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenia tej fukcjonalności przez użytkownika
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	53. 
	Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 50 % czasu wdechu.
	TAK
podać
	

	System alarmów

	54. 
	Alarm niskiej objętości minutowej (MV)
	TAK
 
	

	55. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego.
	TAK
	

	56. 
	Alarm Apnea.
	TAK
	

	57. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną.
	TAK

	

	58. 
	Alarm braku zasilania w gazy
	TAK
	

	59. 
	Alarm wykrycia drugiego anestetyku
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	Pomiar i obrazowanie

	60. 
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych
	TAK
	

	61. 
	Pomiar objętości oddechowej (TV).
	TAK
	

	62. 
	Pomiar objętości minutowej (MV).
	TAK
	

	63. 
	Pomiar częstości oddechu.
	TAK
	

	64. 
	Pomiar ciśnienia szczytowego.
	TAK
	

	65. 
	Pomiar ciśnienia średniego.
	TAK
	

	66. 
	Pomiar ciśnienia Plateau.
	TAK
	

	67. 
	Pomiar ciśnienia PEEP.
	TAK
	

	68. 
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną.
	TAK
	

	69. 
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.
	TAK
	

	70. 
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.
	TAK
	

	71. 
	Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych.
	TAK
	

	72. 
	Przekątna ekranu: minimum 15".
	TAK
podać
	

	73. 
	Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli.
	TAK
podać
	

	74. 
	Ekran główny respiratora wbudowany lub na ramieniu
	TAK
podać
	

	75. 
	Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora.
	TAK
podać
	

	76. 
	Większa ilość niż 3 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji
	TAK/ NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	77. 
	Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym.
	TAK
	

	78. 
	Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. 
Możliwość obrazowania krzywej.
	TAK
	

	79. 
	Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych
	TAK
	

	80. 
	Prezentacja pętli:
· ciśnienie / objętość
· przepływ / objętość
	TAK
	

	81. 
	Prezentacja podatności układu oddechowego 
	TAK
	

	82. 
	Możliwość zapisywania jednej pętli referencyjnej, a na ekranie prezentowanych jest jednocześnie 5 kolejnych pętli oddechowych
	TAK
	

	83. 
	Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora
	TAK
	

	84. 
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy lub wzrostu pacjenta.
	TAK
podać
	

	85. 
	Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu.
	TAK/ NIE 
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	Parownik

	86. 
	Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. Parowniki sterowane ręcznie. 

	TAK
	


	87. 
	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu.  Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie
	TAK
	

	Ssak

	88. 
	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.
	TAK
	

	89. 
	Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy).
	TAK
	

	System testowania aparatu

	90. 
	Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.
	TAK
Test automatyczny – 10 pkt
	

	91. 
	Wyniki ostatniego testu funkcjonalnego są dostępne i prezentowane na ekranie
	TAK
	

	92. 
	Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji
	TAK
	

	93. 
	Menu w języku polskim
	TAK
	

	Kardiomonitor z modułem transportowym, ECG, SpO2, Pressure Temp, E-NMT, Bis albo Entropy, pomiarem, w konfiguracji dla Sali Operacyjnej z montażem na aparacie do znieczulania

	94. 
	System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych.
	TAK
	

	95. 
	Każde stanowisko systemu monitorowania składające się z monitora stacjonarnego (min. 17 cali), zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji
	TAK
Pow. 17 cali – 5 pkt
	

	96. 
	Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów
	TAK
	

	97. 
	System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków
	TAK
	

	98. 
	Menu w języku polskim.
	TAK
	

	99. 
	Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych
	TAK
	

	100. 
	Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania
	TAK
	

	Zasilanie

	101. 
	Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz
	TAK
	

	102. 
	System zapewniający kontynuację monitorowania pacjenta (min. EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp, 2x IBP) przez przynajmniej 100 minut na wypadek zaniku zasilania lub transportu
	TAK
podać
Powyżej 120 min – 10 pkt
	

	103. 
	Praca w sieci centralnego monitorowania
	TAK
	

	104. 
	Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet.
	TAK
	

	105. 
	Monitor umożliwiający wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych
	TAK
	

	106. 
	Monitor umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależna wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i niewymagająca obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp.
	TAK
	

	107. 
	Monitor umożliwiający wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach.
	TAK
	

	107A
	Kardiomonitor umożliwiający konfigurację funkcji automatycznego otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego
	TAK/ NIE 
TAK -5 pkt
NIE – 0  pkt
	

	108. 
	Możliwość drukowania krzywych, raportów na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej
	TAK
	

	Sposób montaż

	109. 
	W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania, umożliwiający przynajmniej obrót, nachylenie i zmianę wysokości monitora. 
(Dostępne uchwyty montażowe monitora: do ściany, na podstawie jezdnej i na kolumnie medycznej)
	TAK
	

	Monitor stacjonarny

	110. 
	Monitor wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 17 cali, umożliwiający wyświetlanie do 10 krzywych dynamicznych, z możliwością rozbudowy do 16 krzywych dynamicznych w razie potrzeby
	TAK
podać
	

	111. 
	Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”
	TAK
podać
	

	112. 
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB.
	TAK
	

	113. 
	Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów
	TAK
podać
	

	114. 
	Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich
	TAK
podać
	

	Moduł transportowy

	115. 
	Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo min.co 180°
	TAK
	

	116. 
	Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację min. 3 krzywych dynamicznych
	TAK
podać
	

	117. 
	Możliwość wyboru min. 2 widoków ekranu modułu transportowego
	TAK
podać
	

	118. 
	Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na min. 3 godziny pracy
	TAK
podać
	

	119. 
	Akumulator z możliwością wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. Akumulator identyczny ze stosowanym w monitorze stacjonarnym
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	120. 
	Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m
	TAK
podać
	

	121. 
	Parametr usunięty
	
	

	122. 
	Stały uchwyt przystosowany do warunków transportowych z odpowiednim kształtem obudowy ułatwiającym przenoszenie, którego nie trzeba demontować na czas dokowania
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	123. 
	Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2,0 kg
	TAK
	

	124. 
	Moduł transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych
	TAK
podać
	

	125. 
	Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu
	TAK

	

	126. 
	Parametr usunięty
	
	

	Monitorowane parametry - EKG

	127. 
	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7, 8 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG
	TAK
podać
	

	128. 
	Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący  standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta
	TAK
	

	129. 
	Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG)
	TAK
podać
	

	130. 
	Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG
	TAK

	

	131. 
	Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min.
	TAK
podać
	

	132. 
	Moduł transportowy zamocowany na stanowisku przesyła dane do monitora stacjonarnego przez łącze optyczne, lub równoważne rozwiązanie, które nie ulega zużyciu przy dowolnie częstym podłączaniu i odłączaniu
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	133. 
	W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów min.3m.
	TAK
podać
	

	Analiza arytmii

	134. 
	Analiza arytmii minimum w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie.
	TAK
podać
3 i więcej odprowadzeń – 
5 pkt
	

	135. 
	Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 13 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	Analiza ST

	136. 
	Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12)
	TAK

	

	137. 
	Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. od (-)15,0  do (+) 15,0 mm
	TAK
podać
	

	Oddech

	138. 
	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 oddechów/min.
	TAK
podać
	

	139. 
	Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej
	TAK
	

	Saturacja (SpO2)

	140. 
	Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET
	TAK
podać
	

	141. 
	Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100%
	TAK
podać
	

	142. 
	Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej
	TAK
	

	143. 
	Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca
	TAK
	

	144. 
	Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2.
	TAK
	

	145. 
	W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego.
	TAK
podać
	

	146. 
	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin
	TAK
	

	147. 
	Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez 5 minut
	TAK/NIE
TAK- 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	148. 
	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	149. 
	Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną
	TAK
	

	150. 
	Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym min. 1 - 240 minut
	TAK
podać
	

	151. 
	Pomiar ciśnienia w zakresie min. od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego
	TAK
podać
	

	152. 
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.
	TAK
	

	153. 
	W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach) +  1 mankiet dla pacjentów otyłych
	TAK
	

	154. 
	Mankiety pacjentów otyłych, dedykowane i walidowane do pomiaru w tradycyjny sposób na ramieniu lub mankiety stożkowe dedykowane dla pacjentów otyłych walidowane do pomiaru na przedramieniu
	TAK
podać
mankiety stożkowe – 5 pkt.
	

	Temperatura

	155. 
	Pomiar temperatury w 2 kanałach
	TAK
	

	156. 
	Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych i różnicy temperatur
	TAK
podać
	

	157. 
	Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru 
	TAK
	

	158. 
	W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych.
	TAK
	

	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)

	159. 
	Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do min. 4 kanałów
	TAK
podać
	

	160. 
	Pomiar ciśnienia w zakresie min. od 20 do 320 mmHg
	TAK
podać
	

	161. 
	Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień
	TAK/NIE
TAK -10 pkt
NIE – 0  pkt
	

	162. 
	Pomiar PPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły
	TAK
podać
	

	163. 
	W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników typu Edwards ( po jednym na każdy oferowany kanał)
	TAK
	

	Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT)

	164. 
	 Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT.
	TAK

	 

	165. 
	Pomiar zwiotczenia bardzo dokładną i czułą metodą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru, z następującymi dostępnymi metodami stymulacji:
- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów
- Tetanus 50 Hz
- Single Twitch
	TAK

	

	166. 
	Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora
	TAK
podać
	

	167. 
	[bookmark: _GoBack]W komplecie do każdego monitora czujnik dla dorosłych i dzieci oraz min. 30 elektrod do stymulacji
	TAK
podać
	

	Alarmy

	168. 
	Alarmy min. 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm
	TAK
podać
	

	169. 
	Możliwość zmiany priorytetu alarmów
	TAK
	

	170. 
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny.
	TAK
	

	171. 
	Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów.
	TAK
	

	172. 
	System monitorowania z wyciszaniem alarmów ustawionym na dwie minuty oraz z niezależną funkcją zawieszania alarmów na czas ustawiany przez użytkownika min. od 1 do 5 minut, co minutę oraz bez limitu czasowego
	TAK
podać
	

	173. 
	Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem.
	TAK
	

	174. 
	Monitor wyposażony w pamięć min. 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku
	TAK
	

	175. 
	System monitorowania z pamięcią min. 150 zdarzeń alarmowych z wycinkami krzywych dynamicznych i wartościami liczbowymi wszystkich parametrów monitorowanych w chwili wystąpienia alarmu, co może wiązać się z liczbą tych wycinków większą lub mniejszą niż 400
	TAK
	

	Trendy

	176. 
	Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową.
	TAK
	

	177. 
	Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej
	TAK
	

	Inne wymagania

	178. 
	Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji
	TAK
	

	179. 
	Kalkulator dawek leków
	TAK
	

	180. 
	Monitor i aparat do znieczulania pochodzący od jednego producenta  
	TAK
	

	Warunki gwarancji i szkoleń

	1. 
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ……. (min. 24) miesięcy, licząc od daty dostawy i uruchomienia sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i podpisania protokołu odbioru.
	PODAĆ

	

	2. 
	Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w książkach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Książki gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	3. 
	Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
	TAK
	

	4. 
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.
	TAK
	

	5. 
	Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.
	TAK
	

	6. 
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji – 5 dni roboczych.
	TAK
	

	7. 
	W przypadku naprawy urządzenia powyżej terminu określonego w umowie wymagane jest wstawienie urządzenia zastępczego tej samej klasy na czas naprawy.
	TAK
	

	8. 
	Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: …………………. lub adres e-mail ......................... Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
	TAK/PODAĆ
	

	9. 
	W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie  pogwarancyjnym.
	TAK
	

	10. 
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego tj. pracowników zatrudnionych na OITiA w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin:
· Personel lekarski/pielęgniarski  – 8 osób po 2 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi.
Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
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