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TOV NORD Polska






       EZ.28.3.178.2022.JB                                                                                                                Łódź, dnia  25.01.2022 r.
                                                                                                                                                   Numer sprawy: EZ.28.3.2022
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej  215 000 euro na dostawę sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkoleń dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii                            im.  M. Kopernika w Łodzi
Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2  ustawy z dnia                  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę SWZ w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu do rehabilitacji onkologicznej                      w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkoleń dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika                w Łodzi
I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1.  Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią                  – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 6 Stałe monitorowanie 12 standardowych odprowadzeń uzupełnionych obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z opcją stałego monitorowania 12 standardowych odprowadzeni, bez funkcji obliczania odprowadzeń ortogonalnych X, Y, Z?
W oferowanym systemie proponujemy standardowy tryb 12-lead, gdzie można wybrać monitorowanie odpowadzeń Standard (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4. V5, V6), lub Cabrera (aVL, I, aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6).

Aby uzyskać analizę odprowadzeni ortogonalnych X, Y, Z należy wykonać rejestrację w trybie 15-lead. Jest to analiza oparta na rzeczywistym sygnale EKG, a nie na „obliczaniu”.  W trybie 15-lead można wybrać opocję: Standard+Right, Standard+Back, Standard+NEHB, Standard+XYZ, lub Children mode.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią                – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 7 Monitorowanie 15 odprowadzeń z możliwością wyboru: 1 powiększony, 3, 6, 2x6, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z opcją stałego monitorowania 12 standardowych odprowadzeni, bez możliwości wyboru: 1 powiększony, 3, 6, 2x6, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie?
W oferowanym systemie proponujemy standardowy tryb 12-lead, gdzie można wybrać monitorowanie odpowadzeń Standard (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4. V5, V6), lub Cabrera (aVL, I, aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6).

Aby uzyskać analizę odprowadzeni ortogonalnych X, Y, Z należy wykonać rejestrację w trybie 15-lead. Jest to analiza oparta na rzeczywistym sygnale EKG, a nie na „obliczaniu”.  W trybie 15-lead można wybrać opocję: Standard+Right, Standard+Back, Standard+NEHB, Standard+XYZ, lub Children mode.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią               – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 10 Możliwość prezentacji zespołów średnich w osiach X, Y, Z obliczane dla raportu etapowego.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z opcją stałego monitorowania 12 standardowych odprowadzeni, bez możliwości prezentacji zespołów średnich w osiach X, Y, Z obliczane dla raportu etapowego?
W oferowanym systemie proponujemy standardowy tryb 12-lead, gdzie można wybrać monitorowanie odpowadzeń Standard (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4. V5, V6), lub Cabrera (aVL, I, aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6).

Aby uzyskać analizę odprowadzeni ortogonalnych X, Y, Z należy wykonać rejestrację w trybie 15-lead. Jest to analiza oparta na rzeczywistym sygnale EKG, a nie na „obliczaniu”.  W trybie 15-lead można wybrać opocję: Standard+Right, Standard+Back, Standard+NEHB, Standard+XYZ, lub Children mode.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
4. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią            – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 11 Możliwość prezentacji trendów parametrów ST (nachylenie, zmiana, poziom) w osiach X, Y, Z.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z opcją stałego monitorowania 12 standardowych odprowadzeni, bez możliwości prezentacji trendów parametrów ST (nachylenie, zmiana, poziom) w osiach X, Y, Z?
W oferowanym systemie proponujemy standardowy tryb 12-lead, gdzie można wybrać monitorowanie odpowadzeń Standard (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4. V5, V6), lub Cabrera (aVL, I, aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6).

Aby uzyskać analizę odprowadzeni ortogonalnych X, Y, Z należy wykonać rejestrację w trybie 15-lead. Jest to analiza oparta na rzeczywistym sygnale EKG, a nie na „obliczaniu”.  W trybie 15-lead można wybrać opocję: Standard+Right, Standard+Back, Standard+NEHB, Standard+XYZ, lub Children mode.

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
5. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią                – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 12 Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 15 odprowadzeń wraz z możliwością obserwacji powiększonych zespołów średnich.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z opcją stałego monitorowania 12 standardowych odprowadzeni, bez możliwości bieżącej analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 15 odprowadzeń wraz z możliwością obserwacji powiększonych zespołów średnich?
W oferowanym systemie proponujemy standardowy tryb 12-lead, gdzie można wybrać monitorowanie odpowadzeń Standard (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4. V5, V6), lub Cabrera (aVL, I, aVR, II, aVF, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6).

Aby uzyskać analizę odprowadzeni ortogonalnych X, Y, Z należy wykonać rejestrację w trybie 15-lead. Jest to analiza oparta na rzeczywistym sygnale EKG, a nie na „obliczaniu”.  W trybie 15-lead można wybrać opocję: Standard+Right, Standard+Back, Standard+NEHB, Standard+XYZ, lub Children mode.
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
6. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią            – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 29 Możliwość przeglądu dokonanego badania w czasie trwania badania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeń.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości przeglądu dokonanego badania w czasie trwania badania z jednoczesnym podglądem jednego z wybranych odprowadzeniach?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią          – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 37 Możliwość wymiany poszczególnych przewodów w kablu EKG.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości wymiany poszczególnych przewodów w kablu EKG?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
8. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią          – 1 szt.
Załącznik nr 2 do SWZ
Pkt. 39 Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20, 50 i 100 mm/mV.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z czułością dla zespołów średnich,  2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV?

Wartości czułości na poziomie 50, 100 mm/mV  nie są w praktyce wykorzystane.

Sygnał EKG, poprawnej jakości, po wzmocnieniu czułości rzędu 50, czy 100 mm/mV, nie będzie widzialny na ekranie. Obrys zespołu QRS wyjdzie poza obszar wyświetlania. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści system z czułością dla zespołów średnich,  2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV.
9. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią           – 1 szt.

Załącznik nr 2 do SWZ
BIEŻNIA

Pkt. 4 Rok produkcji  min. 2021 r.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nową, nieużywaną bieżnię, starszą niż 2021 r.?
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
10. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią           – 1 szt.

Załącznik nr 2 do SWZ
BIEŻNIA
Pkt. 7 Kąt wzniesienia regulowany 0 do 25%, regulacja nachylenia co 0,5% poprzez wbudowany inklinometr.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z kątem wzniesienia regulowany 0 do 30%, regulacja nachylenia co 1% bez funkcji kalibracji kąta nachylenia poprzez wbudowany inklinometr?

System kontroli nachylenia (inklinometr) pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni, zaimplementowany w bieżni B612 model C, dystrybuowany przez firmę ASPEL, nie ma większego znaczenia dla poprawnej pracy zestawu.
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
11. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią        – 1 szt.

Załącznik nr 2 do SWZ
BIEŻNIA
Pkt. 12 Maksymalne wymiary podstawy bieżni 1940 x 780 mm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię o wymiarach podstawy 2100 x 800 mm?
Wymagane wartości maksymalnych wymiarów podstawy bieżni tylko nieznacznie są mniejsze od wartości oferowanych. Długość wymaganej bieżni jest mniejsza od ferowanej jedynie o 160 mm. W praktyce nie ma to żadnego wpływu na proces badania. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
12. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią          – 1 szt.

Załącznik nr 2 do SWZ
BIEŻNIA
Pkt. 14 Masa bieżni do 165 kg +/- 10%.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię o masie 180 kg?

Wymagana wartość masy bieżni tylko nieznacznie jest mniejsza od wartości oferowanych.

Masa wymaganej bieżni jest mniejsza od oferowanej jedynie o 15 kg. W praktyce nie ma to żadnego wpływu na proces badania.
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
13. Pakiet nr 1 – System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią           – 1 szt.

Załącznik nr 2 do SWZ
BIEŻNIA
Pkt. 19 Możliwość przeprowadzenia 6 minutowego testu marszu.

Co Zamawiający dopuści bieżnię  bez możliwości przeprowadzenia                            6 minutowego testu marszu?

Wymagana funkcja bieżni w praktyce nie jest wykorzystywana.

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, a może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach analizy.
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
14. PAKIET nr 1 System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią
Dot. Załącznika nr 7 projekt umowy

Par. 5 ust. 2

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamwiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 6 ust. 1 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego do §. 5 ust. 2                   o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

15. PAKIET nr 1 System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią
Dot. Załącznika nr 7 projekt umowy

Par. 6 ust. 1a

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku tego typu wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. 

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.
W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

16. PAKIET nr 1 System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią

Dot. Załącznika nr 7 projekt umowy

Par. 6 ust. 1c

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku tego typu wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. 

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.
W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

17. PAKIET nr 1 System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią

Dot. Załącznika nr 7 projekt umowy

Par. 6 ust. 4

Wnosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar do 10 % wartości brutto umowy. Umożliwi to wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. PAKIET nr 1 System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią
Dot. Załącznika nr 7 projekt umowy

Par. 8 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej jako czynnika uzasadnianiającego wprowadzenie zmian do Umowy. W związku z tym, iż przez siłę wyższą rozumie się takie zdarzenia i okoliczności, które są niezależne od woli stron, niemożliwe do przewidzenia lub uniknięcia, ich ewentualne wystąpienie na etapie realizacji Umowy może wymagać wprowadzenia stosownych zmian do jej treści celem umożliwienia obu Stronom wywiązanie się ze wzajemnych zobowiązań umownych. W związku z tym proponujemy dodanie do §8 zapisu:

„ w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej; przez „siłę wyższą” strony rozumieją okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp,”
Odpowiedź:
Zamawiający będzie postępował zgodnie z § 8 umowy.

19. PAKIET nr 1 System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią
Dot. Załącznika nr 7 projekt umowy

Par. 10 ust. 2

Zwracamy uwagę, że obie strony w toku umowy przekazują sobie informację mające cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Tym samym, mając na uwadze zasadę poszanowania równości stron w umowie, proponujemy zmianę umowy tak, aby zobowiązanie do poufności dotyczyło zarówno Zamawiającego, jak  i Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści §10 umowy:
2. Informacje objęte tajemnicą prawnie chronioną dotyczące stosowanych zabezpieczeń a uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.

20. PAKIET nr 1 System do badań wysiłkowych i spoczynkowych z bieżnią
Dot. Załącznika nr 7 projekt umowy

Par. 10 ust. 1

W związku z bardzo ogólnym postanowieniem zezwalającym na audyt, bez wskazania, w jakiej formie może być prowadzony, proponujemy doprecyzowanie §10 ust. 1 i nadanie mu nowego następującego brzmienia (z uwzględnieniem pytania poprzedniego w zakresie dwustronnego określenia obowiązków poufności):

Każda ze Stron zastrzega sobie możliwość wykonania audytu w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez drugą Stronę. Audyt realizowany będzie w sposób uniemożliwiający dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa Strony oraz wykonywany będzie poprzez składanie przez Stronę pisemnych wyjaśnień na wezwanie drugiej Strony. 
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy. 
21. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 4 ust. 1

Wobec faktu, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców. Konieczność uzyskania każdorazowej zgody Admnistratora na powierzenie danych w sposób istotny utrudni czynności serwisowe, a nawet uniemożliwi zdalną diagnostykę sprzętu. Proponujemy zatem, aby wymóg każdorazowego uzyskiwania pisemnej zgody Administratora nie dotyczył stałych podwykonawców Wykonawcy, których lista zostanie dołączona do umowy powierzenia. Proponujemy zatem następujące brzmienie par. 4 ust. 1:

1.Podmiot przetwarzający upoważni swoich pracowników do przetwarzania danych powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych podmiotom innym niż podwykonawcy znajdujący się na liście załączonej do niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 3 niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie zwraca uwagę na zapis §4 ust. 3. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

 „3.
Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia umowy, i co do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 2 do umow.“
z którego wynika, że Podwykonawcy wskazani w zaakceptowanym przez Administratora Załaczniku nr 2 do umowy powerzenia nie wymagają powtórnej akceptacji Administratora.  

22. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 5 ust. 5

Zwracamy uwagę, że postanowienia RODO nakładają obowiązek poinformowania o stwierdzonym naruszeniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Nawet przy uwzględnieniu faktu, iż Administrator równiez musi mieć czas na pdokonanie zgłoszenia, wskazanny w par. 5  termin jest rażąco krótki i odbiegający od praktyki rynkowej. Prosimy o zmianę i wydłużenie terminu do 36 godzin.  

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wydłużenie terminu wskazanego §5 ust. 5 umowy powierzenia przetwarzania danych do 36 godz. 
23. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Par. 6  

Zwracamy uwagę, iż RODO nie narzuca konkretnej formy kontroli przetwarzania danych. Przeprowadzanie inspekcji stanowi najdalej idącą formę takiej kontroli (szczególnie z uwagi na przewidziane uprawnienie do przeprowadzania audytów przez podmiot trzeci) i stwarza ryzyko dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego, w tym informacji poufnych Podmiotu przetwarzającego i ich klientów. W związku z tym, proponujemy, aby kontrola była dokonana przez podmiot zewnętrzny wybierany wspólnie przez strony. 
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


24. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych

Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru układu 4 x 2,5; 4 x 2,5 + 1 rytm; 2 x 6; 6 rytmów; 3 rytmy – spoczynek; 4 x 2,5 + 1 rytm; 2 x 6; 6 rytmów; 3 rytmy; 3 rytmy + mediany, 3 rytmy + trend – wysiłek? Zwracamy uwagę że 99% testów wykonuje się z użyciem układu 2x6(12), w którym operator widzi wszystkie kanały i jest to rozwiązanie wystarczające z punktu widzenia klinicznego.
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
25. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych
Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści filtry dolnoprzepustowe o szerokim zakresie 20/40/100/150 Hz oraz filtrację dynamiczną ADS oraz FRF, co jest rozwiązaniem lepszym niż wymagane?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
26. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych

Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści czułość dla zespołów średnich : 2,5 , 5, 10, 20, 40 mm/mV dla EKG spoczynkowego oraz 2,5 , 5, 10, 20 mm/mV dla EKG wysiłkowego?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
27. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych
Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści prędkość taśmy regulowaną 0 - 24 k/m, regulacja co 0,1 km/h, dodatkowo z automatyczną kalibracją? Zwracamy uwagę, że przy badaniach kardiologicznych pacjenci nie osiągają zazwyczaj prędkości większych niż 12 km/h.
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
28. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych

Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści wymiary podstawy bieżni 2000 mm x 840 mm?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
29. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych
Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści obciążalność do 227 kg (parametr lepszy od wymaganego)?
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
30. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych
Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści masę bieżni 193 kg ?
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.
31. PAKIET nr 1 / Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów technicznych
Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści część aplikacyjną typu B ?

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.
II. Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Zmiana nr 1

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy – w załączeniu do niniejszego pisma. 
Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie.

ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź

SEKRETARIAT  tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403  PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957
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