Załącznik  nr 2a do SWZ
								Nr sprawy EZ.28.23.2022


Zestawienie warunków wymaganych 

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego              o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę zestawów diagnostycznych i odczynników do diagnostyki immunologicznej dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Pakiet 1. Odczynniki i zestawy odczynników do diagnostyki chorób układowych i zapalnych metodą immunofluorescencji (IFA) oraz dzierżawa automatów.

	[bookmark: _Hlk88129364]l.p.
	Przedmiot zamówienia
	Parametr (opis szczegółowy)
	Warunki wymagane
	Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE

	1. 
	Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciwjądrowych ANA  (10 oz/szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	2. 
	
	Substrat: Hep-20-10 jedno okienko diagnostyczne
	TAK
	

	3. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	4. 
	
	W zestawie nie mniej niż 10 szkiełek 
	TAK
	

	5. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	6. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	7. 
	Szkiełka z substratem Hep-20-10 (10 oz/szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej

	Zestaw zawiera tylko szkiełka z substratem na jednym polu diagnostycznym, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe
	TAK
	

	8. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	9. 
	
	W zestawie nie mniej niż 10 szkiełek, nie więcej niż 20
	TAK
	

	10. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	11. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	12. 
	Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciwjądrowych ANA dwusubstratowe (10 oz/szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	
	
	Substraty: Hep-20-10 i wątroba małpy na jedno okienko diagnostyczne
	TAK
	

	
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	
	
	W zestawie nie mniej niż 10 szkiełek, nie więcej niż 50
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	13. 
	Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał ANA, AMA, ASMA , 5 oz/szkiełko, metodą immunofluorescencji pośredniej

	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	14. 
	a. 
	Substrat: Hep-2, wątroba małpy, nerka szczura i żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym 
	TAK
	

	15. 
	b. 
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	16. 
	c. 
	W zestawie nie mniej niż 10 szkiełek
	TAK
	

	17. 
	d. 
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	18. 
	e. 
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	19. 
	Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał ANA, AMA, ASMA , 10 oz/szkiełko, metodą immunofluorescencji pośredniej

	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	20. 
	
	Substrat: Hep-2, wątroba małpy, nerka szczura i żołądek szczura na jednym okienku diagnostycznym 
	TAK
	

	21. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	22. 
	
	W zestawie nie mniej niż 10 szkiełek
	TAK
	

	23. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	24. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	25. 
	Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał onkoneuronalnych (5 oz./ szkiełko),
 metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	26. 
	
	Substrat: móżdżek małpy, nerw obwodowy małpy, jelito cienkie małpy, trzustka małpy na każdym polu diagnostycznym na jednym okienku diagnostycznym
	TAK
	

	27. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	28. 
	
	W zestawie nie więcej niż 10 szkiełek
	TAK
	

	29. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	30. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	31. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw n-DNA (5 oz./ szkiełko) metodą immunofluorescencji pośredniej – małe opakowanie

	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	32. 
	
	Substrat: rozmaz Crithidia luciliae na jednym okienku diagnostycznym
	TAK
	

	33. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	34. 
	
	W zestawie nie mniej niż 10 szkiełek
	TAK
	

	35. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	36. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	37. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw n-DNA (5 oz./ szkiełko) metodą immunofluorescencji pośredniej – duże opakowanie

	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	38. 
	
	Substrat: rozmaz Crithidia luciliae na jednym okienku diagnostycznym
	TAK
	

	39. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	40. 
	
	W zestawie nie mniej niż 10 szkiełek, nie więcej niż 20
	TAK
	

	41. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	42. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	43. 
	Zestawy do oznaczania Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw granulocytom obojętnochłonnym z oczyszczonym MPO oraz PR3 (5 oz./ szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	44. 
	
	Substrat: rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem, rozmaz granulocytów utrwalonych formaliną, rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem wymieszanych z komórkami Hep-2, oczyszczona MPO i PR3 na jednym okienku diagnostycznym
	TAK
	

	45. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	46. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie.
	TAK
	

	47. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	48. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	49. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw granulocytom obojętnochłonnym z oczyszczonym MPO oraz PR3 (10 oz./ szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	50. 
	
	Substrat: rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem, rozmaz granulocytów utrwalonych formaliną, rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem wymieszanych z komórkami Hep-2, oczyszczona MPO i PR3 na jednym okienku diagnostycznym
	TAK
	

	51. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	52. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie.
	TAK
	

	53. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	54. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	55. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw granulocytom obojętnochłonnym (5 oz./ szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	56. 
	
	Substrat: rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem, rozmaz granulocytów utrwalonych formaliną, rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem wymieszanych z komórkami Hep-2
	TAK
	

	57. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	58. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie.
	TAK
	

	59. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	60. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	61. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw granulocytom obojętnochłonnym (10 oz./ szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera komplet  odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	62. 
	
	Substrat: rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem, rozmaz granulocytów utrwalonych formaliną, rozmaz granulocytów utrwalonych etanolem wymieszanych z komórkami Hep-2
	TAK
	

	63. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	64. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie.
	TAK
	

	65. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	66. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	67. 
	Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał przeciw PLA2R, 5 oz/szkiełko, metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	68. 
	
	Substrat: komórki transfekowane HEK293 oraz komórki nietransfekowane (kontrola transfekcji)
	TAK
	

	69. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	70. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie.
	TAK
	

	71. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	72. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	73. 
	Zestawy do diagnostyki przeciwciał w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu (5 oz./ szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	74. 
	
	Substrat: NMDA, AMPA1, AMPA2; receptorem GABA B, białkiem 2 związanym z kontaktyną (CASPR2), gliomą bogatą w leucynę inaktywowanym białkiem 1 (LGI1), DPPX
	TAK
	

	75. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	76. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie
	TAK
	

	77. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	78. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	79. 
	Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciw aquaporynie-4
(5 oz./ szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	80. 
	
	Substrat: komórki transfekowane AQP-4 oraz komórki nietransfekowane (kontrola transfekcji)
	TAK
	

	81. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	82. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie
	TAK
	

	83. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	84. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	85. 
	Zestawy do diagnostyki przeciwciał przeciw akwaporynie-4 (AQP-4) i glikoproteinie związanej z mieliną oligodendrocytów (MOG) (5 oz./ szkiełko), metodą immunofluorescencji pośredniej
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia (szkiełka testowe, odczynniki) oraz szkiełka nakrywkowe,
	TAK
	

	86. 
	
	Substrat: komórki transfekowane AQP-4, komórki transfekowane MOG oraz komórki nietransfekowane (kontrola transfekcji)
	TAK
	

	87. 
	
	Inkubacja w temperaturze pokojowej na płytce reakcyjnej
	TAK
	

	88. 
	
	Maksymalnie 10 szkiełek w zestawie
	TAK
	

	89. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	90. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	91. 
	PBS w saszetkach
	Odczynnik kompatybilny z zestawami znajdującymi się w niniejszym pakiecie
	TAK
	

	92. 
	
	Odczynnik w proszku, 1 saszetka = 1 L roztworu
	TAK
	

	93. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	94. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	95. 
	Tween 20
	Odczynnik kompatybilny z zestawami znajdującymi się w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	96. 
	
	Odczynnik w opakowaniu 2 ml, rozpuszczalny w 1L PBS
	TAK
	

	97. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	98. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	99. 
	Koniugat IgG FITC
	Odczynnik kompatybilny z zestawami znajdującymi się w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	100. 
	
	Koniugat fluoresceiny i kozich przeciwciał przeciw ludzkiej IgG
	TAK
	

	101. 
	
	Objętość opakowania 6 ml.
	TAK
	

	102. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	103. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	104. 
	Płyty do rozcieńczeń do analizatora
	Płyty dedykowane do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie. 
	TAK
	

	105. 
	
	Zawartość opakowania: 10 szt.
	TAK
	

	106. 
	Mikropłytki do rozcieńczeń
	Mikropłytki dedykowane do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie. 
	TAK
	

	107. 
	
	Zawartość opakowania: 10 szt.
	TAK
	

	108. 
	Bufor czyszczący
	Bufor czyszczący dedykowany do urządzeń dzierżawionych w niniejszym pakiecie
	TAK
	

	109. 
	
	Objętość opakowania 500 ml.
	TAK
	

	110. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	111. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	112. 
	Aparat do inkubacji szkiełek mikroskopowych IIFT - dzierżawa
	Urządzenie do automatycznego przygotowania preparatów szkiełkowych  do mikroskopii fluorescencyjnej dedykowany do zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie w pozycjach 1-16.
	TAK
	

	113. 
	
	Stosowana metoda: immunofluorescencja pośrednia.
	TAK
	

	114. 
	
	Aparat wykonuje wszystkie etapy metody: rozcieńczanie i aplikację próbek, inkubacje, płukania.  
	TAK
	

	115. 
	
	Maksymalna liczba przygotowywanych próbek: nie mniej niż 96 próbek pacjentów.
	TAK
	

	116. 
	
	Możliwość definiowania rozcieńczeń do screeningu i do mianowania.
	TAK
	

	117. 
	
	Maksymalna liczba przygotowywanych szkiełek: nie mniej niż 20 szkiełek
	TAK
	

	118. 
	
	Jednostka pipetująca:
Zdolność wykrywania skrzepów.
Igła powlekana ceramicznie,
Pojemność igły od 5 µl do 1000 µl,
Skok igły nie mniejszy niż 1 µl
	TAK
	

	119. 
	
	Sposób płukania przez zanurzenie.
	TAK
	

	120. 
	
	Kompletne wyposażenie w tym: raki na próbki, pojemniki na odczynniki, pojemni na odpady i inne. 
	TAK
	

	121. 
	
	Liczba  zapisanych protokołów: nie mniej niż 100
	TAK
	

	122. 
	
	Możliwość łączenia różnych protokołów w jednym „runie” adekwatnie do liczby przygotowywanych szkiełek.
	TAK
	

	123. 
	
	Czas inkubacji od 1 min. Do 1000 min. Ze skokiem nie mniejszym niż 1 min..
	TAK
	

	124. 
	
	Skaner kodów paskowych
	TAK
	

	125. 
	
	Skomunikowanie aparatu z systemem LIS CENTRUM f-my Marcel – dwukierunkowy przesył danych (informacje o próbkach do aparatu i wyniki z aparatu na zewnątrz).
	TAK
	

	126. 
	
	Certyfikat CE
	TAK
	

	127. 
	
	Autoryzowany serwis dostępny na terenie polski w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	128. 
	
	Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących
	TAK
	

	129. 
	
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona razem z analizatorem.
	TAK
	

	130. 
	Kompaktowy mikroskop do mikroskopii fluorescencyjnej w czasie rzeczywistym - dzierżawa
	Mikroskop do automatycznej oceny preparatów fluorescencyjnych dedykowany do zestawów diagnostycznych wymienionych w niniejszym pakiecie w pozycjach 1-16.
	TAK
	

	131. 
	
	Możliwość jednorazowego załadunku nie mniej niż 5 szkiełek.
	TAK
	

	132. 
	
	Układ optyczny:
Automatyczna kontrola światła.
Automatyczne ustawianie ostrości.
Automatyczne poszukiwanie obrazu.
Automatyczny system pozycjonowania.
Samokalibrująca fluorescencyjna  dioda LED.
	TAK
	

	133. 
	
	Czytnik kodów DataMatrix
	TAK
	

	134. 
	
	Oprogramowanie obsługujące proces mikroskopowania. Możliwość mikroskopowania bez oprogramowania
	TAK
	

	135. 
	
	Skomunikowanie aparatu z systemem LIS CENTRUM f-my Marcel – dwukierunkowy przesył danych (informacje o próbkach do aparatu i wyniki z aparatu na zewnątrz).
	TAK
	

	136. 
	
	Certyfikat CE
	TAK
	

	137. 
	
	Autoryzowany serwis dostępny na terenie polski w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	138. 
	
	Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących
	TAK
	

	139. 
	
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona razem z analizatorem.
	TAK
	






.....................................  dn. .............. r.
Miejscowość / Data					
..........................................................................................                                                                                             
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Zestawienie warunków wymaganych 

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego              o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę zestawów diagnostycznych i odczynników do diagnostyki immunologicznej dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

[bookmark: _Hlk75170546][bookmark: _Hlk78976870][bookmark: _Hlk97549816]Pakiet 2. Odczynniki i zestawy odczynników do diagnostyki chorób układowych i zapalnych metodą immunoblottingu (BLOT) oraz dzierżawa automatu.

	l.p.
	Przedmiot zamówienia
	Parametr (opis szczegółowy)
	Warunki wymagane
	Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE

	1. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał ANA-ENA: metodą DOTBLOT.
	Testy paskowe.
	TAK
	

	2. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	3. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	4. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	5. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej:  RNPA, RNPC, RNP70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, histony, rybosomalne białko P, centromery, PM-Scl, dsDNA, Ro-52, AMA-M2, nucleosomy
	TAK
	

	6. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	7. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	8. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim
	TAK
	

	9. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie .
	TAK
	

	10. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	11. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	12. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał ANA-ENA z DFS70 metodą DOTBLOT

	Testy paskowe.
	TAK
	

	13. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	14. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	15. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	16. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej:  DFS70, nRNP/Sm, Ro52, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, nucleosomy,  histony, rybosomalne białko P, centromery, PM-Scl, dsDNA, AMA-M2
	TAK
	

	17. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	18. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	19. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim
	TAK
	

	20. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	21. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	22. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	23. 
	Zestaw do oznaczenia przeciwciał przeciw wątrobowych, metodą DOTBLOT
	Testy paskowe.
	TAK
	

	24. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	25. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	26. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	27. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej:  AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CNP B, PGDH
	TAK
	

	28. 
	
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	29. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	30. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim
	TAK
	

	31. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie .
	TAK
	

	32. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	33. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	34. 
	Zestawy do diagnostyki MPO, PR3 metodą DOTBLOT
	Testy paskowe.
	TAK
	

	35. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	36. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	37. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	38. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: MPO, PR3
	TAK
	

	39. 
	
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	40. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	41. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim
	TAK
	

	42. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	43. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	44. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	45. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał onkoneuronalnych , metodą DOTBLOT
	Testy paskowe.
	TAK
	

	46. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	47. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	48. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	49. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej:  amfifizynę, CV2, PNMA2 (Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, zic4, GAD65 i Tr (DNER)
	TAK
	

	50. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	51. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	52. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim.
	TAK
	

	53. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	54. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	55. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	56. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciw gangliozydom, metodą DOTBLOT
	Testy paskowe.
	TAK
	

	57. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	58. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	59. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	60. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b 
	TAK
	

	61. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	62. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	63. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim.
	TAK
	

	64. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	65. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	66. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	67. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał klasy IgM przeciw gangliozydom, metodą DOTBLOT
	Testy paskowe.
	TAK
	

	68. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	69. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	70. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	71. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej:  GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b
	TAK
	

	72. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	73. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	74. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim.
	TAK
	

	75. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	76. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	77. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	78. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał w autoimmunologicznych miopatiach zapalnych metodą DOTBLOT.
	Testy paskowe.
	TAK
	

	79. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	80. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	81. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	82. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: Mi-2α, Mi-2β, TIF1g, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, HMGCR
	TAK
	

	83. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	84. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	85. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim.
	TAK
	

	86. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	87. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	88. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	89. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał w sklerodermii metodą DOTBLOT.
	Testy paskowe.
	TAK
	

	90. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	91. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	92. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii 
	TAK
	

	93. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: Scl-70, CENP A, CENP B, Ku, RP11, RP155, Fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl75, Ro-52, PM-Scl100, PDGFR
	TAK
	

	94. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	95. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	96. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim.
	TAK
	

	97. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	98. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	99. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	100. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii w klasie IgG, metodą DOTBLOT.
	Testy paskowe.
	TAK
	

	101. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	102. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	103. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: dla konjugatu IgG, IgM oraz dla mieszkanki klas IgG i IgM
	TAK
	

	104. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane dimeryczne OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18
	TAK
	

	105. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	106. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	107. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim.
	TAK
	

	108. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	109. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	110. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	111. 
	Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii, B. spielamni w klasie IgM, metodą DOTBLOT.
	Testy paskowe.
	TAK
	

	112. 
	
	Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
	TAK
	

	113. 
	
	Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy.
	TAK
	

	114. 
	
	Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: dla konjugatu IgG, IgM oraz dla mieszkanki klas IgG i IgM
	TAK
	

	115. 
	
	Pasek testowy musi zawierać przynajmniej: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41)
 i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii
	TAK
	

	116. 
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	117. 
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa, mieszadło kołyskowe,
	TAK
	

	118. 
	
	Program komputerowy skanujący i interpretujący, weryfikacja wyniku przez użytkownika, archiwizacja danych, wydruk wyniku w języku polskim.
	TAK
	

	119. 
	
	Nieodpłatne użyczenie skanera współpracującego z programem, wspólnego dla zestawów wymienionych w niniejszym pakiecie .
	TAK
	

	120. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	121. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	122. 
	Konjugat – IgG i Enzym do BLOT’a
	Dedykowany do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	123. 
	
	Odczynnik kompatybilny z zestawami znajdującymi się w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	124. 
	
	Koniugat enzymu do blotting’u i kozich przeciwciał przeciw ludzkiej IgG
	TAK
	

	125. 
	
	Objętość opakowania 3 ml.
	TAK
	

	126. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	127. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	128. 
	Konjugat – IgM i Enzym do BLOT’a
	Dedykowany do aparatu ujętego w niniejższym pakiecie.
	
TAK
	

	129. 
	
	Odczynnik kompatybilny z zestawami znajdującymi się w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	130. 
	
	Koniugat enzymu do blotting’u i kozich przeciwciał przeciw ludzkiej IgM
	TAK
	

	131. 
	
	Objętość opakowania 3 ml.
	TAK
	

	132. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	133. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	134. 
	Substrat do reakcji barwnej BLOT’a

	Dedykowany do aparatu ujętego w niniejższym pakiecie.
	TAK
	

	135. 
	
	Odczynnik kompatybilny z zestawami znajdującymi się w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	136. 
	
	Substrat dla enzymu z koniugatu z pozycji 12 13 niniejszego pakietu.
	TAK
	

	137. 
	
	Objętość opakowania 50 ml.
	TAK
	

	138. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	139. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	140. 
	Bufor czyszczący

	Bufor czyszczący dedykowany do urządzeń dzierżawionych w niniejszym pakiecie
	TAK
	

	141. 
	
	Objętość opakowania 500 ml.
	TAK
	

	142. 
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	[bookmark: _GoBack]TAK
	

	143. 
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	144. 
	Automat do inkubacji i odczytu testów blot - dzierżawa
	Aparat do automatycznego przeprowadzania blotting’u dedykowany do zestawów diagnostycznych wymienionych w niniejszym pakiecie w pozycjach 1-11..
	TAK
	

	145. 
	
	Atomatyzacja całej procedury inkubacji:
identyfikacja próbek, 
rozcieńczanie próbek, 
wszystkie etapy inkubacji (mechanizm kołyszący z co najmniej trzema prędkościami),
płukanie.
	TAK
	

	146. 
	
	Możliwość nastawienia do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji
	TAK
	

	147. 
	
	Możliwosć nastawienia jedncześnie różnych testów: autoimmunologicznych, zakaźnych i alergologicznych
	TAK
	

	148. 
	
	Wykrywanie poziomu płynów
	TAK
	

	149. 
	
	Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości minnimum 490 dpi.
	TAK
	

	150. 
	
	Oobsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego.
	TAK
	

	151. 
	
	Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie inkubowanych pasków
	TAK
	

	152. 
	
	Archiwizacja danych (pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska, Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi)
	TAK
	

	153. 
	
	Skomunikowanie aparatu z systemem LIS CENTRUM f-my Marcel – dwukierunkowy przesył danych (informacje o próbkach do aparatu i wyniki z aparatu na zewnątrz).
	TAK
	

	154. 
	
	Certyfikat CE
	TAK
	

	155. 
	
	Autoryzowany serwis dostępny na terenie polski w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	156. 
	
	Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących
	TAK
	

	157. 
	
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona razem z analizatorem.
	TAK
	





.....................................  dn. .............. r.
Miejscowość / Data					
                                                                                            
..........................................................................................                                                                                             
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym






Załącznik nr 2a do SWZ
								Nr sprawy EZ.28.23.2022


Zestawienie warunków wymaganych 

Dotyczy: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego               o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę zestawów diagnostycznych i odczynników do diagnostyki immunologicznej dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Uwaga: 
Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Pakiet 3. Odczynniki i zestawy odczynników do diagnostyki chorób układowych i zapalnych metodą immunoenzymatyczną (ELISA) oraz dzierżawa automatu.

	l.p.
	

Przedmiot zamówienia
	Parametr (opis szczegółowy)
	Warunki wymagane
	Potwierdzenie spełnienia wymogów przez Wykonawcę. Należy wpisać TAK/NIE

	1. 
	Zestawy odczynników do oznaczania przeciwciał anty-Sa metodą ELISA.
	Test ilościowy.
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia).
	TAK
	

	
	
	Antygen: cytrulinizowane białko Sa ( 48 studzienek z 96 ) i niecytrulinizowane białko Sa (Blank) ( 48 studzienek z 96 ).
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia.
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem , z oddzielnie odłamywanymi studzienkami.
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera komplet odczynników znakowanych kolorami potrzebnych do oznaczenia, w tym konjugat enzymatyczny (anty-ludzkie IgG znakowane peroksydazą)
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Odczyt przy długości fali 450nm.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	2. 
	
Zestawy do oznaczania przeciwciał anty-cyklicznie cytrulinowanemu peptydowi (CCP) metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: rekombinowany peptyd II generacji - CCP2
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgG
	TAK
	

	
	
	Minimum 5 kalibratorów (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem,  z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników  znakowanych kolorami potrzebnych do oznaczenia, w tym konjugat enzymatyczny (anty-ludzkie IgG znakowane peroksydazą)
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
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	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	3. 
	Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-kardiolipinowych w klasie IgG metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: kardiolipina oraz beta2-glikoproteina I jako kofaktor
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek zawiera beta2-glikoproteinę I – gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgG
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem , z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	4. 
	Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-kardiolipinowych w klasie IgM metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: kardiolipina oraz beta2-glikoproteina I jako kofaktor
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek zawiera beta2-glikoproteinę I – gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgM
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem,  z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	5. 
	Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-kardiolipinowych w klasie IgA metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: kardiolipina oraz beta2-glikoproteina I jako kofaktor
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek zawiera beta2-glikoproteinę I – gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgA
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem,  z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	6. 
	Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-beta2glikoproteinie w klasie IgA metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: beta2-glikoproteina I
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgA
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem,  z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	7. 
	Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-beta2glikoproteinie w klasie IgG metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: beta2-glikoproteina I
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgG
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem,  z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	8. 
	Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-beta2glikoproteinie w klasie IgM metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: beta2-glikoproteina I
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgM
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna opłaszczona antygenem  z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	9. 
	Zestawy diagnostyki przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 klasa IgA metodą ELISA.
	Test półilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: rekombinowane białko strukturalne (domena S1)  SARS-CoV-2.
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgA
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Studzienki reakcyjne opłaszczone antygenem,  oddzielnie odłamywane
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od +2C do +8C w suchym miejscu.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy oraz 4 miesiące po otwarciu opakowania ze studzienkami
	TAK
	

	10. 
	Zestawy diagnostyki przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 klasa IgG metodą ELISA.
	Test ilościowy
	TAK
	

	
	
	Antygen: rekombinowane białko strukturalne (domena S1)  SARS-CoV-2.
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgG
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Studzienki reakcyjne opłaszczone antygenem, oddzielnie odłamywane
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od +2C do +8C w suchym miejscu.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy oraz 4 miesiące po otwarciu opakowania ze studzienkami
	TAK
	

	11. 
	Zestawy diagnostyki przeciwciał Anty-SARS-CoV-2 NCP klasa IgM metodą ELISA.
	Test półilościowy
	TAK
	

	
	
	Antygen: zmodyfikowane białko nukleokapsydu SARS-CoV-2 NCP.
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgM
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Studzienki reakcyjne opłaszczone antygenem, oddzielnie odłamywane
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od +2C do +8C w suchym miejscu.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy oraz 4 miesiące po otwarciu opakowania ze studzienkami
	TAK
	

	12.
	Zestaw do oznaczania przeciwciał CEP-1 metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: cytrulinowana α-enolaza peptydu 1
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgG
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Studzienki reakcyjne opłaszczone antygenem, oddzielnie odłamywane
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od +2C do +8C w suchym miejscu.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy oraz 4 miesiące po otwarciu opakowania ze studzienkami
	TAK
	

	13.
	Zestaw do oznaczania przeciwciał anty-dsDNA metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: wysokooczyszczony dsDNA w kompleksie z nukleosomami
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie przeciwciał klasy IgG
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek oraz konjugat enzymatyczny gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Odczyt przy długości fali 450 nm.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	14.
	Zestawy do wykrywania uromoduliny w surowicy metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Studzienki reakcyjne pokryte monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko uromodulinie
	TAK
	

	
	
	Granica wykrywalności 2ng/ml
	TAK
	

	
	
	Minimum 6 kalibratorów (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	15.
	Zestaw do diagnostyki ANCA metodą ELISA.
	Test półilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: mieloperoksydaza, proteinaza 3 (antygen natywny ludzki i rekombinowany, elastaza, katepsyna G, laktoferryna, BPI
	TAK
	

	
	
	12 pasków x 8 studzienek reakcyjnych – jeden profil przeciwciał dla jednego pacjenta
	TAK
	

	
	
	Kalibrator cut-off gotowy do użycia
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia.
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Odczyt przy długości fali 450 nm.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	16.
	Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: pełen ekstrakt Borrelia afzelii, B. burgdorferi, B. garinii plus rekombinant VlsE
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek, substrat i roztwór stopujący  gotowy do użycia.
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Mikropłytka typu break-off z oddzielnie odłamywanymi studzienkami.
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Odczyt przy długości fali 450 nm.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	17.
	Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM metodą ELISA.
	Test ilościowy 
	TAK
	

	
	
	Antygen: pełen ekstrakt Borrelia afzelii, B. burgdorferi, B. garinii
	TAK
	

	
	
	Minimum 3 kalibratory (gotowe do użycia)
	TAK
	

	
	
	Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia
	TAK
	

	
	
	Bufor do rozcieńczania próbek zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG. Substrat, bufor do rozcieńczania próbek oraz roztwór stopujący gotowy do użycia.
	TAK
	

	
	
	Bufor do płukania skoncentrowany.
	TAK
	

	
	
	Mikropłytka typu break-off z oddzielnie odłamywanymi studzienkami.
	TAK
	

	
	
	Zestaw zawiera  komplet znakowanych kolorami odczynników potrzebnych do oznaczenia.
	TAK
	

	
	
	Odczyt przy długości fali 450 nm.
	TAK
	

	
	
	Warunki inkubacji: temperatura pokojowa.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 10 miesięcy. Płytka mikrotitracyjna po otwarciu ważna co najmniej 4 miesiące.
	TAK
	

	18.
	Płyty do rozcieńczeń do analizatora.
	Płytki dedykowane do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie. 
	TAK
	

	
	
	10 szt. w 1opakowaniu
	TAK
	

	19.
	Bufor eksploatacyjny do analizatora.

	Dedykowany do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	
	
	Bufor do ujednolicenia czasu reakcji.
	TAK
	

	
	
	Zawartość opakowania:18 butelek po 50 ml
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	20.
	Bufor czyszczący.

	Bufor czyszczący dedykowany do urządzeń dzierżawionych w niniejszym pakiecie
	TAK
	

	
	
	Objętość opakowania 500 ml.
	TAK
	

	
	
	Warunki przechowywania: w przedziale od -20C do +10C.
	TAK
	

	
	
	Termin ważności minimum 6 miesięcy.
	TAK
	

	21.
	Plastikowe butelki z zakrętkami.
	Kolor tworzywa: brązowy.
	TAK
	

	
	
	Średnica 18,5 mm.
	TAK
	

	
	
	Pojemność 6 ml
	TAK
	

	
	
	Dedykowane do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	
	
	25 sztuk w jednym opakowaniu.
	TAK
	

	22.
	Końcówki pipetujące 300 µl.
	Dedykowane do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	
	
	Opakowanie zawiera 10 raków po 96 sztuk.
	TAK
	

	23.
	Końcówki pipetujące 1100
	Dedykowane do aparatu ujętego w niniejszym pakiecie.
	TAK
	

	
	
	Opakowanie zawiera 10 raków po 96 sztuk.
	TAK
	

	24.
	Automatyczny analizator testów ELISA – dzierżawa.
	Automatyczny analizator przeznaczony do immunoenzymatycznej metody pracy
	TAK
	

	
	
	Analizator automatycznie wykonujący całą procedurę testu ELISA na pokładzie 
	TAK
	

	
	
	System otwarty - możliwość wykonania wszystkich standardowych testów ELISA
	TAK
	

	
	
	Wprowadzanie na prośbę dzierżawiącego nowego protokołu dla testu wskazanego przez dzierżawiącego w czasie nie dłuższym niż 7 dni
	TAK
	

	
	
	Analizator wykonujący oznaczenia jednoczasowo na minimum 4 mikropłytkach,
	TAK
	

	
	
	Analizator wyposażony we wbudowane niezależne inkubatory dla każdej płytki z programowaną temperaturą inkubacji w przedziale od RT do minimum 50oC
	TAK
	

	
	
	Analizator wyposażony we wbudowaną automatyczną płuczkę ośmiokanałową, butle na cztery rodzaje płynów płuczących jednocześnie, z czujnikiem poziomu cieczy.
	TAK
	

	
	
	Możliwość automatycznego wykonania rozcieńczeń wstępnych.
	TAK
	

	
	
	Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych.
	TAK
	

	
	
	Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych.
	TAK
	

	
	
	Maksymalna liczba próbek pierwotnych wstawianych jednocześnie nie mniejsza niż 240 w momencie rozpoczęcia pracy z możliwością doładowywania próbek w trakcie pracy.
	TAK
	

	
	
	Dozowanie próbek i odczynników przy pomocy końcówek jednorazowych umieszczonych na pokładzie aparatu w rakach nie mniej niż 5 raków (480 końcówek)
	TAK
	

	
	
	Wykrywanie poziomu płynów z alarmowaniem poziomu płynów
	TAK
	

	
	
	Liczba końcówek automatycznie obliczana przez aparat (w oparciu o liczbę próbek i odczynników do odpipetowania) 
Końcówki karbonowe o pojemnościach 300 µl i 1000 µl
	TAK
	

	
	
	Możliwość przeliczania uzyskanych wyników absorbancji w dowolnie zadany sposób z jednoczesnym wskazaniem wartości dodatnich, ujemnych i szarej strefy przy testach jakościowych lub podanie wyniku w określonych jednostkach przy testach ilościowych.
	TAK
	

	
	
	Możliwość wpisania wzorów matematycznych oraz zaprogramowanie różnych rodzajów krzywych standardowych
	TAK
	

	
	
	Nieograniczona liczba protokołów 
	TAK
	

	
	
	Archiwizacja danych
	TAK
	

	
	
	Wbudowany fotometr z nie mniej niż sześcioma filtrami o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm. i 690 nm.
	TAK
	

	
	
	Automatyczna procedura utrzymania aparatu, dzienna, tygodniowa, miesięczna.
	TAK
	

	
	
	Skomunikowanie aparatu z systemem LIS CENTRUM f-my Marcel – dwukierunkowy przesył danych (informacje o próbkach do aparatu i wyniki z aparatu na zewnątrz). 
	TAK
	

	
	
	Analizator sterowany komputerem typu PC  wyposażony w kolorowy monitor i drukarkę. Oprogramowanie w systemie windows umożliwiające archiwizację wyników oznaczeń i ich późniejsze odszukiwanie.
	TAK
	

	
	
	Do aparatu dołączony zestaw walidacyjny ELISA spełniający poniższe warunki:
Test przeznaczony do sprawdzania analizatorów ELISA.
Test musi zawierać mikropłytkę i niezbędne odczynniki: kontrolę, koniugat, substrat i odczynnik hamujący. 
Procedura nie dłuższa niż 2 godziny
	TAK
	

	
	
	Certyfikat CE
	TAK
	

	
	
	Autoryzowany serwis dostępny na terenie polski w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
	TAK
	

	
	
	Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących
	TAK
	

	
	
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona razem z analizatorem.
	TAK
	

	
	
	Wymiary Analizatora:
Szerokość nie większa niż 110 cm,
Głębokość nie większa niż 70 cm,
	TAK
	

	
	
	Podstawa dedykowana do analizatora i dostosowana do jego ciężaru. Pozwala na ergonomiczną pracę operatora
	TAK
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Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym










