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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci powyiej 30 000 euro, nie przekraczajqcej
207 000 euro na dostawy sprzelu medycznego jednorazowego uiytku dia
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (1. Dz. U. z
2013r. poz. 907 z pdin. zm.) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania oraz zmiane
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu na  dostawy sprzetu
medycznego dia WSS im. M. Kopernika w todzi.

1.W toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pytania:

Pakiet 1
1. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie igty Pencan 25 G x 90 z prowadnicg 0,9 x 32 mm
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 4

1. Prosimy Zaomawiojgcego o dopuszczenie korka do venflonédw z wewnetrznym
elementem powyzej krawedzi koreczka, ktérego konstrukcja oraz opakowanie zapewniajqg
intuicyjng i aseptyczng aplikacje.

Nadmieniamy, ze oferowane przez nas koreczki firmy Becton Dickinson posiadajg wyraznie
zaznaczony obszar uchwytu oraz wyraznie wskazujgey kierunek zaktadania trzpien wystajgey
poza obwdd koreczka. Koreczki te pakowane sq w blistze w pozycji pionowej, w
pojedynczych komorach dostosowanych precyzyjnie do ksztattu koreczka, co gwarantuje, iz
uchwyt koreczka frafia bezpodrednio w palce uzytkownika, a trzpien jednoznacznie wskazuje
kierunek aplikacii.

Niezaleznie od konstrukcji koreczka, dotknigcie stronq, ktéra wejdzie w kontakt z kaniulg,
jakiejkolwiek niejatowej, nieréwne] powierzchni (np. fartuch, pidzama, przescieradio,
rekawice etc.) ze wzgleddw aseptycznych powinno skutkowaé utylizacjq koreczka i uzyciem
nowego.

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 6

1. Prosimy o dopuszczenie bezpiecznego wkiucia dozylnego z poliuretanu,
wyposazonego w automatyczny zatrzask o konstrukciji zabezpieczajqcej igte przed zaktuciem
oraz zapobiegajgcy rozpryskiwaniu sie krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, na
opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniule w rozmiarach 0,9(25mm),
1,1{32mm)}, 1,3(32mm i 45mm).

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze:

- 1,1 20G x 32mm (1 * cala ) zamiast 1,1 20G x 33 mm (1 % cala);

- 1,318G x32mm(1 % cala) zamiast 1,3 18G x 33 mm (1 % cala)
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Pragniemy zauwazy¢, ze dtugos¢ 32 mm i 33 wyrazona w calach wynosi tyle samo czyli 1 %
cala.
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 6,7

1. Prosimy Zamawigjgcego o dopuszczenie kaniul z korkiem z wewnetrznym elementem
powyZej krawedz koreczka co zapewnia intuicyjng i aseptyczng aplikacje. Nadmieniamy, ze
oferowane przez nas koreczki firmy Becton Dickinson posiadajg wyraznie zaznaczony obszar
uchwytu oraz wyraznie wskazujqcey kierunek zaktadania.

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

2. Czy zwiqzku z tym, Zze zgodnie z normg PN-EN SO 10555 -5 ,, Jatowe cewniki
wewngqtrznaczyniowe do jednorazowego uzytku. Czes¢ 5 cewniki obwodowe wprowadzane
na igle” kaniula ma by¢ wyposazona w zatyczke odpowietrzajgcq definiowang w normie
jako ,Umocowana na state lub zdejmowana zatyczka pozwalajgca na wypuszczenie
powietrza przy rbwnoczesnym ograniczeniu lub jeszcze lepiej niedopuszczeniu do wyptywu
krwi"., ktora moze wystepowac w postaci zastawki antyzwrotnej albo filtra hydrofobowego.
Prosimy Zamawidgjgcego o dopuszczenie wkitué dozylnych z zastawkqg antyzwrotng firmy
Becton Dickinson , ktdra spetnia oprécz funkcii, ktorg petni filir hydrofobowy 1j. wypuszczenie
powietrza przy rbwnoczesnym ograniczeniu lub jeszcze lepiej niedopuszczeniu do wyptywu
krwi, dodatkowo pozwala na potwierdzenie momentu wktucia u pacjenta z niskim cisnieniem
krwi zylnej (pacjent na SORZ-e, w karetce, we wstrzgsie hipowolemicznym, z naczyniami
Zmienionymi miazdzycowo).

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 7

1. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze:

- 1,1 x32mm {1 % cala ) zamiast 1,1 x 33 mm {1 % cala);

- 1,.3x32mm(1 % cala ) zamiast 1,3 x 33 mm (1 % cala )

-20G x 32 mm (1 % cala ) zamiast 20G x 33 mm (1 % cala )

Pragniemy zauwazy¢, ze dtugos¢ 32 mm i 33 wyrazona w calach wynosi tyle samo czyli 1 %
cala.

- 17 G x 1,5 mm zamiast 17 G x 1,4 mm (zgodnie z miedzynarodowq skalqg kaniule 17 G to
kaniule $rednicy zewnetrznej 1,41 1,5 mm))

- 16 G x 1,8 mm zamiast 16G x 1.7 mm (zgodnie z miedzynarodowq skalqg kaniule 16 G to
kaniule srednicy zewnetrznej 1,6; 1,71 1,8 mm ) '
- 14 G x 2,0 zamiast 14G x 2,2mm (zgodnie z miedzynarodowq skalg kaniule 14 G to kaniule
Srednicy zewnetrznej 1,9; 2,0; 2,11 2,2 mm)

Pragniemy zauwazy¢ iz kaniula 2,0 jest kaniulg o mniejszej srednicy niz wymagana przez
Lamawiajgcego przez co jest mniej fraumatyzujgca dla naczynia.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawidjgcego o dopuszczenie wktucia dozylnego z poliuretanu, z minimum
4 paskami radiocienivjgcymi w rozmiarach 1,1 20G x 32 mm zamiast 1,1 20G x 25 mm i 33
mm.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ

Pakiet 8
1. Prosimy o wyjasnienie czy kompatybilno$¢ igiet do pena z penami dostepnymi na rynku ma
by¢ potwierdzona certyfikatem kompatybilno$ci technicznej, ktéry na potwierdzenie ma byé
zatgczony do oferty?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza

2.Prosimy o wyjasnienie czy zaoferowane igty do wstrzykiwaczy majq byé sterylizowane
radiacyjnie?

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody, wymaga zgodnie z SIWZ .

3. Prosimy o wyjasnienie czy igty maijq posiada¢ oznaczenie barwne kodowanie rozmiaru
nasadki i opakowania jednostkowego produkiu, umozliwiajgce tatwe rozpoznanie
poszczegdinych rozmiardw igiet?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza

Pozostate postanowienia Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostajq
bez zmian.
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