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Numer sprawy: 135/ZP/18

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci ponizej 221 000 euro na dostawe aparatu USG do badan
przytézkowych dla Os$rodka Pediatrycznego im. dr ]. Korczaka Wojewodzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania oraz
zmiane SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na dostawe aparatu USG do
badan przytézkowych dla Osrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka Wojewddzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w todzi.

L. W toku postepowania zostaly zadane nastepujgce pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zaméwienia:

1) Czy zamawiajacy dopuéci wysokiej klasy aparat usg posiadajacy maksymalng dynamike systemu
min. 227 dB?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

2) Czy zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat usg posiadajacy gleboko$¢ penetracji min. 2-30 cm?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy wymaga zgodnie z SIWZ.

3) Czy zamawiajacy dopuéci wysokiej klasy aparat usg posiadajacy regulacje wielkoéci bramki
w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-20 mm ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy wymaga zgodnie z SIWZ.

4) Czy zamawiajacy dopusci wysokiej klasy aparat usg bez funkcji automatycznego ustawiania bramki
Color Doppler w naczyniu, z uwzglednieniem kierunku przeptywu ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy wymaga zgodnie z SIWZ,

5) Czy zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy aparat usg wyposazony w opcje: Funkcja obrazowania
elastograficznego w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze
wskaznikiem ucisku oraz okre$leniem za pomocg map koloréw wielkosci i lokalizacji zmiany -
dostepna na glowicy liniowej ?

®



ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiajqgcy dopuszcza.

6) Czy zamawiajacy dopuéci wysokiej klasy aparat usg wyposazony w gtowice liniowg do badan
mies$nioszkieletowych, matych narzaddw, naczyniowych

Zakres czestotliwosci pracy min. 4.3-15.0 MHz

-1lo$¢ elementéw: min. 192

-szeroko$¢ skanu: max 50 mm

-mozliwo$¢ podlaczenia przystawki biopsyjnej ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ,

7) Czy zamawiajgcy dopuéci wysokiej klasy aparat usg bez mozliwosci rozbudowy o oprogramowanie
umozliwiajgce sztuczne pod$wietlenie zeskanowanej bryty z réznych pozycji i odlegtosci ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

8) Czy =zamawiajagcy dopusci wysokiej klasy aparat usg bez mozliwosci rozbudowy
o obrazowanie tomograficzne na obrazie zywym i zamrozonym w trybie 3D/4D ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wymaga zgodnie z SIWZ.

I Zamawiajacy dokonuje nastepujacei zmiany tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Zmiananrl

Zgodnie z dyspozycjg art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy przedtuza nastepujgce terminy:

» Termin sktadania ofert okres§lony w rozdziale XVIII pkt. 2 SIWZ - na dzien 27.11.2018r. do
godziny 10.00

» Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XVIII pkt. 4 SIWZ - na dziein 27.11.2018r.
o godzinie 11.00

Pozostate postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia nie ulegaja zmianie.
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